
 
APLICAÇÕES GOLD ANALISA 
PARA O LABMAX 240 

  
  LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietários.   
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ÁCIDO ÚRICO  PP - Cat. 451  832 Determinações - Volume: 200 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Reagente de Cor  Pronto para uso.  
@ = Inserir a concentração de Ácido Úrico indicada no Padrão do kit ou na Tabela do Calibrador.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes. 
Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa ou o Padrão (1) do kit.  

ITEM NAME # AURI 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  mg/dL 
DECIMALS  1 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  505 
SUB W. LENGHT 2  660 
METHOD  ENZIMÁTICO-COLORIMÉTRICO 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 2.5 7.0 1.5 6.0 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND SINGLE ------- START END LOW -0.010 
------- VOLUME MAIN 52 54 HIGH 0.440 
SAMPLE 5 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 200 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT 0.010 
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%)  

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 1.5 25.0  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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AEO - TURBIDIMETRIA  - Cat. 471  227 Determinações - Volume: 50 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Tampão   R2= Látex 
@ = Inserir a concentração do Padrão impressa no rótulo do frasco. 
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes.   

ITEM NAME # AEO-T 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  UI/mL 
DECIMALS  1 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  546 
SUB W. LENGHT 2   
METHOD  TURBIDIMÉTRICO 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 0 200 0 200 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND DOUBLE ------- START END LOW 0.000 
------- VOLUME MAIN 38 39 HIGH 3.000 
SAMPLE 2.2 SUB 33 34 ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 176 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 2VOL 44      

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT  
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION  LINEAR CHECK (%)  

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE (RESULT)  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM ------- -------  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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ALBUMINA  PP - Cat. 419   806 Determinações - Volume: 250 mL 
ALBUMINA  PP - Cat. 419E   1.612 Determinações - Volume: 500 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Reagente de Cor  Pronto para uso.  
@ = Inserir a concentração de Albumina indicada no Padrão do kit ou na Tabela do Calibrador.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes. 
Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa ou o Padrão (1) do kit.  
ITEM NAME # ALBU 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  g/dL 
DECIMALS  1 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  600 
SUB W. LENGHT 2  700 
METHOD  VERDE DE BROMOCRESOL 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 3.5 5.0 3.5 5.0 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND SINGLE ------- START END LOW -0.010 
------- VOLUME MAIN 20 22 HIGH 0.789 
SAMPLE 3 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 300 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT 0.010 
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%)  

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUNCONDITION 
(ABSORBANCE) 

------ OFF   ABSORBANCE RANGE   
--------   LOWER OFF  

AUTO RERUN RANGE (RESULT)  HIGHER OFF  
------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 1.0 7.0  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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ALT - PP - Cat. 422  800 Determinações - Volume: 200 mL. 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Reagente de Trabalho - Ver o seu preparo nas Instruções de Uso do produto. 
@ = Inserir a concentração de ALT indicada na Tabela do Calibrador.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes. 
Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa.  

ITEM NAME # ALT 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  U/L 
DECIMALS  0 

 

ANALYSIS 
TYPE  RATE 
MAIN W. LENGHT 1  340 
SUB W. LENGHT 2  700 
METHOD  CINÉTICO-UV 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 5 41 5 41 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND SINGLE ------- START END LOW 0.800 
------- VOLUME MAIN 37 41 HIGH 2.200 
SAMPLE 20 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 200 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT  
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%) 40 

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 5 500  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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AST - PP - Cat. 421  800 Determinações - Volume: 200 mL. 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Reagente de Trabalho  Ver o seu preparo nas Instruções de Uso do produto.  
@ = Inserir a concentração de AST indicada na Tabela do Calibrador.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes. 
Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa.  

ITEM NAME # AST 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  U/L 
DECIMALS  0 

 

ANALYSIS 
TYPE  RATE 
MAIN W. LENGHT 1  340 
SUB W. LENGHT 2  700 
METHOD  CINÉTICO-UV 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 5 42 5 42 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND SINGLE ------- START END LOW 0.800 
------- VOLUME MAIN 37 41 HIGH 2.200 
SAMPLE 20 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 200 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT  
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%) 40 

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 5 500  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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AMILASE DIRETA CNP - Cat. 407  118 Determinações - Volume: 25 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Substrato  Pronto para Uso.  
@ = Inserir a concentração de Amilase indicada na Tabela do Calibrador.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes. 
Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa.  

ITEM NAME # AMIL 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  U/L 
DECIMALS  0 

 

ANALYSIS 
TYPE  RATE 
MAIN W. LENGHT 1  405 
SUB W. LENGHT 2  700 
METHOD  CINÉTICO-COLORIMÉTRICO 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 22 80 22 80 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND SINGLE ------- START END LOW -0.010 
------- VOLUME MAIN 22 26 HIGH 0.600 
SAMPLE 4 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 200 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT  
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%) 40 

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 22 1300  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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BILIRRUBINA DIRETA - PP- Cat. 431M  200 Determinações  Volume: 50 mL 

BILIRRUBINA DIRETA - PP- Cat. 431   400 Determinações  Volume: 100 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Sulfanílico  R2 = Nitrito BD  (a partir do lote 80524) 
@ = Inserir a concentração de Bilirrubina Direta indicada na Tabela do Calibrador Cat. 410 da Gold Analisa.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes.  

ITEM NAME # BD 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  mg/dL 
DECIMALS  2 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  546 
SUB W. LENGHT 2  660 
METHOD  SULFANILICO DIAZOTADO 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 0.00 0.30 0.00 0.30 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND DOUBLE ------- START END LOW -0.10 
------- VOLUME MAIN 41 43 HIGH 0.35 
SAMPLE 30 SUB 28 30 ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 200 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 2 VOL 50 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT 2.5 
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

0.8214 
LINEAR CHECK (%) 0 

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 0 4.0  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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BILIRRUBINA TOTAL - PP- Cat. 431M  200 Determinações  Volume: 50 mL 

BILIRRUBINA TOTAL - PP- Cat. 431  400 Determinações  Volume: 100 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Acelerador  R2 = Nitrito BT (a partir do lote 80524) 
@ = Inserir a concentração de Bilirrubina Direta indicada na Tabela do Calibrador Cat. 410 da Gold Analisa.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes.  

ITEM NAME # BT 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  mg/dL 
DECIMALS  2 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  546 
SUB W. LENGHT 2  660 
METHOD  SULFANILICO DIAZOTADO 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 0.00 1.30 0.00 1.30 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND DOUBLE ------- START END LOW -0.10 
------- VOLUME MAIN 52 54 HIGH 0.90 
SAMPLE 30 SUB 28 30 ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 200 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 2 VOL 50 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT 2.0 
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

0.8214 
LINEAR CHECK (%) 0 

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 0 12.00  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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CÁLCIO ARSENAZO - PP - Cat. 449  666 Determinações - Volume: 200 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Reagente de Cor  Pronto para uso.  
@ = Inserir a concentração de Cálcio indicada no Padrão do kit ou na Tabela do Calibrador.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes. 
Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa ou o Padrão (1) do kit.  

ITEM NAME # CA 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  mg/dL 
DECIMALS  1 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  660 
SUB W. LENGHT 2   
METHOD  COLORIMÉTRICO-ARSENAZO 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 8.6 10.3 8.6 10.3 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND SINGLE ------- START END LOW 0.000 
------- VOLUME MAIN 32 33 HIGH 3.000 
SAMPLE 5 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 300 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT 0.010 
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%)  

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 3.0 18.0  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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CÁLCIO - PP - Cat. 448M                            666 Determinações  Volume: 100 mL 
CÁLCIO - PP - Cat. 448   1332 Determinações  Volume: 200 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Tampão   R2= Metiltimol 
@ = Inserir a concentração de Cálcio indicada no Padrão do kit ou na Tabela do Calibrador.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes. 
Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa ou o Padrão (1) do kit.  
ITEM NAME # CAPP 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  mg/dL 
DECIMALS  1 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  600 
SUB W. LENGHT 2  700 
METHOD  COLORIMÉTRICO-METILTIMOL 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 8.6 10.3 8.6 10.3 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND DOUBLE ------- START END LOW 0.600 
------- VOLUME MAIN 40 42 HIGH 2.000 
SAMPLE 3 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 150 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 2VOL 150      

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT 0.010 
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%)  

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE (RESULT)  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 1.0 15.0  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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COLESTEROL - PP  Cat. 460 645 Determinações  Volume: 200 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Reagente de Cor  Pronto para uso.  
@ = Inserir a concentração de Colesterol indicada no Padrão do kit ou na Tabela do Calibrador.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes. 
Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa ou o Padrão (1) do kit.  

ITEM NAME # COLE 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  mg/dL 
DECIMALS  0 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  505 
SUB W. LENGHT 2  660 
METHOD  ENZIMÁTICO-COLORIMÉTRICO 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 10 200 10 200 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND SINGLE ------- START END LOW -0.010 
------- VOLUME MAIN 33 34 HIGH 0.875 
SAMPLE 3 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 300 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT 0.005 
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%)  

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 10 1000  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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COLESTEROL HDL - PP  Cat. 413M  100 Precipitações  Volume: 50 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Reagente de Cor do kit de Colesterol-PP  Cat. 460  Pronto para uso. 
Utilizar como amostra, o sobrenadante obtido após precipitação das VLDL e LDL. Ver Instruções de Uso do produto. 
@ = Inserir a concentração equivalente de HDL Colesterol indicada no Padrão do kit.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes. 
Para a calibração, usar o Padrão (1) do kit.  
ITEM NAME # COHDL 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  mg/dL 
DECIMALS  0 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  505 
SUB W. LENGHT 2  660 
METHOD  ENZIMÁTICO-COLORIMÉTRICO 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 35 65 35 65 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND SINGLE ------- START END LOW -0.010 
------- VOLUME MAIN 52 54 HIGH 0.324 
SAMPLE 20 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 200 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT 0.005 
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%)  

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 10 150  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  

 

Edição: 05/06 



 
APLICAÇÕES GOLD ANALISA 
PARA O LABMAX 240 

  
  LABMAX 240 é marca registrada de seus proprietários.   

Gold Analisa Diagnóstica Ltda - Av. Nossa Senhora de Fátima, 2363 - Belo Horizonte - MG 
SAC  0800 703 1888  E-mail: goldanalisa@goldanalisa.com.br 

 
CK-NAC  PP - Cat. 458  200 Determinações - Volume: 50 mL. 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Reagente de Trabalho - Ver o seu preparo nas Instruções de Uso do produto. 
@ = Inserir a concentração de CKNAC (CK Total) indicada na Tabela do Calibrador.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes. 
Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa.  

ITEM NAME # CK 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  U/L 
DECIMALS  0 

 

ANALYSIS 
TYPE  RATE 
MAIN W. LENGHT 1  340 
SUB W. LENGHT 2  700 
METHOD  CINÉTICO-UV 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 38 174 26 140 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND SINGLE ------- START END LOW -0.010 
------- VOLUME MAIN 40 48 HIGH 0.900 
SAMPLE 10 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 200 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT  
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%) 40 

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 10 900  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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CKMB  PP - Cat. 490  200 Determinações - Volume: 50 mL. 
Reagentes Líquidos  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Reagente de Trabalho - Ver o seu preparo nas Instruções de Uso do produto. 
& = Inserir o valor do Fator de CKMB. Para obter o valor de Fator de CKMB, utiliza-se o Fator na Calibração de CKNAC 
multiplicado por 2,476. 
Fator de CKMB = Fator de obtido para CKNAC x 2,476. Inserir o valor obtido no item de Calibration Type Factor. 
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes  

ITEM NAME # CKMB 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  U/L 
DECIMALS  0 

 

ANALYSIS 
TYPE  RATE 
MAIN W. LENGHT 1  340 
SUB W. LENGHT 2  700 
METHOD  CINÉTICO-UV 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  FACTOR 
FACTOR  & 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 0 25 0 25 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND SINGLE ------- START END LOW -0.010 
------- VOLUME MAIN 23 35 HIGH 2.0 
SAMPLE 8 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 200 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT  
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%) 15 

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER ON  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER ON  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 3.0 330  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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CREATININA  PP - Cat. 435M  500 Determinações - Volume: 100 mL. 
CREATININA  PP - Cat. 435  1000 Determinações - Volume: 200 mL. 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Reagente de Trabalho - Ver o seu preparo nas Instruções de Uso do produto. 
@ = Inserir a concentração de Creatinina indicada no Padrão do kit ou na Tabela do Calibrador.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes. 
Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa ou o Padrão (1) do kit.  
ITEM NAME # CREA 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  mg/dL 
DECIMALS  1 

 

ANALYSIS 
TYPE  RATE 
MAIN W. LENGHT 1  505 
SUB W. LENGHT 2  570 
METHOD  CINÉTICO COLORIMÉTRICO 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 0.9 1.3 0.6 1.1 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND SINGLE ------- START END LOW -0.010 
------- VOLUME MAIN 16 28 HIGH 0.500 
SAMPLE 10 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 200 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT  
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%) 90 

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 0.2 20.0  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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FERRITINA  PP  Cat. 477  225 Determinações  Volume: 45 mL 

FERRITINA  PP  Cat. 477E  450 Determinações  Volume: 90 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Tampão   R2= Látex 
@ = Ponto 1: Usar NaCl 0,85% como concentração = 0 µg/L.   Ponto 2 a 6: Preparar as diluições e calcular as 
respectivas concentrações do Padrão que acompanha o produto (ver Instruções de Uso). Utilizar as diluições do Padrão 
em ordem crescente de concentração.  # = Posição de 1 a 77 no painel de testes.  
ITEM NAME # FERRIT 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  µg/L 
DECIMALS  1 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  546 
SUB W. LENGHT 2   
METHOD  TURBIDIMÉTRICO 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION    
TYPE  LINEAR  
STANDARD    

#1 @ #4 @ 
#2 @ #5 @ 
#3 @ #6 @ 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 20 250 20 200 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND DOUBLE ------- START END LOW 0.000 
------- VOLUME MAIN 52 54 HIGH 3.000 
SAMPLE 6 SUB 28 30 ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 133 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 2VOL 67      

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT  
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION  LINEAR CHECK (%)  

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE (RESULT)  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM ------- -------  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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FOSFATASE ALCALINA - PP - Cat. 440M  200 Determinações - Volume: 50 mL. 
FOSFATASE ALCALINA - PP - Cat. 440  400 Determinações - Volume: 100 mL. 
FOSFATASE ALCALINA - PP - Cat. 440E  800 Determinações - Volume: 200 mL. 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Reagente de Trabalho - Ver o seu preparo nas Instruções de Uso do produto. 
@ = Inserir a concentração de Fosfatase Alcalina indicada na Tabela do Calibrador.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes. 
Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa.  
ITEM NAME # FALC 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  U/L 
DECIMALS  0 

 

ANALYSIS 
TYPE  RATE 
MAIN W. LENGHT 1  405 
SUB W. LENGHT 2  700 
METHOD  CINÉTICO-COLORIMÉTRICO 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 26 117 26 117 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND SINGLE ------- START END LOW - 0.010 
------- VOLUME MAIN 37 41 HIGH 2.000 
SAMPLE 4 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 200 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT  
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%) 40 

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 20 1300  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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FR - TURBIDIMETRIA  - Cat. 472   166 Determinações - Volume: 50 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Tampão   R2= Látex 
@ = Ponto 0: Usar NaCl 0,85%; Ponto 1 a 5: Preparar as diluições e calcular as respectivas concentrações do Padrão 
que acompanha o produto (ver Instruções de Uso). Utilizar as diluições do Padrão em ordem crescente de 
concentração. 
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes.  
ITEM NAME # FR-T 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  UI/mL 
DECIMALS  1 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  660 
SUB W. LENGHT 2   
METHOD  TURBIDIMÉTRICO 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION    
TYPE  SPLINE  
STANDARD    

#1 @ #4 @ 
#2 @ #5 @ 
#3 @ #6  

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 0 30 0 30 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND DOUBLE ------- START END LOW 0.000 
------- VOLUME MAIN 53 54 HIGH 3.000 
SAMPLE 3 SUB 30 31 ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 240 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 2VOL 60      

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT  
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION  LINEAR CHECK (%)  

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE (RESULT)  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM ------- -------  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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FRUTOSAMINA - PP - Cat. 462M  250 Determinações - Volume: 50 mL 
FRUTOSAMINA - PP - Cat. 462  500 Determinações - Volume: 100 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Reagente de Cor  Pronto para uso. 
@ = Inserir a concentração de Frutosamina em DMF indicada no Padrão do kit.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes. 
Para a calibração, usar Padrão (1) do kit.  
ITEM NAME # FRUT 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  mmol/L 
DECIMALS  0 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  546 
SUB W. LENGHT 2  700 
METHOD  CINÉTICO-COLORIMÉTRICO 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 1.9 2.9 1.9 2.9 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND SINGLE ------- START END LOW - 0.010 
------- VOLUME MAIN 53 54 HIGH 0.500 
SAMPLE 10 SUB 41 42 ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 200 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT 0.050 
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%)  

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 1.0 7.0  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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GAMA GT - PP - Cat. 461  200 Determinações - Volume: 50 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Reagente de Trabalho  Ver o seu preparo nas Instruções de Uso do produto. 
@ = Inserir a concentração de Gama GT indicada na Tabela do Calibrador.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes. 
Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa.  

ITEM NAME # GGT 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  U/L 
DECIMALS  0 

 

ANALYSIS 
TYPE  RATE 
MAIN W. LENGHT 1  405 
SUB W. LENGHT 2  700 
METHOD  CINÉTICO-COLORIMÉTRICO 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 4 55 4 38 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND SINGLE ------- START END LOW - 0.010 
------- VOLUME MAIN 37 41 HIGH 0.800 
SAMPLE 20 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 200 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT  
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%) 40 

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 4 300  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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GLICOSE - PP - Cat. 434E  1612 Determinações - Volume: 500 mL 
GLICOSE - PP - Cat. 434SE  3224 Determinações - Volume: 1000 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Reagente de Cor  Pronto para uso.  
@ = Inserir a concentração de Glicose indicada no Padrão do kit ou na Tabela do Calibrador.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes.  
Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa ou o Padrão (1) do kit.  

ITEM NAME # GLI 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  mg/dL 
DECIMALS  0 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  505 
SUB W. LENGHT 2  660 
METHOD  ENZIMÁTICO-COLORIMÉTRICO 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 60 99 60 99 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND SINGLE ------- START END LOW -0.010 
------- VOLUME MAIN 53 54 HIGH 1.500 
SAMPLE 3 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 300 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT 0.010 
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%)  

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 40 500  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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HDL DIRETO - PP - Cat. 400   266 Determinações - Volume: 80 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Tampão 1  Pronto para uso.  R2 = Tampão 2  Pronto para uso.  
@ = Inserir a concentração de Colesterol HDL indicada no Calibrador do kit.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes. 
Para a calibração, usar Calibrador (3) do kit.  
ITEM NAME # HDLD 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  mg/dL 
DECIMALS  0 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  600 
SUB W. LENGHT 2  700 
METHOD  ENZIMÁTICO-COLORIMÉTRICO 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 35 65 35 65 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND DOUBLE ------- START END LOW -0.010 
------- VOLUME MAIN 53 54 HIGH 2.500 
SAMPLE 2,5 SUB 30 31 ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 195 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 2 VOL 65 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT 0.020 
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

0.7526 
LINEAR CHECK (%)  

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 30 200  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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HbA1C - TURBIDIMETRIA - Cat. 405  200 Determinações. 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.  

Preparo do Hemolisado  Ver Instruções de Uso do produto. 
Atenção: Não hemolisar os Padrões. 

Dosagem da Hb Total = Reagent 1: utilizar Tampão (2)  
ITEM NAME # Hb 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  g/dL 
DECIMALS  1 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  570 
SUB W. LENGHT 2  700 
METHOD   

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 0.0 #4 
#2 P4 #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND SINGLE ------- START END LOW 0 
------- VOLUME MAIN 30 32 HIGH 2.5 
SAMPLE 30 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 170 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT 2.5 
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION  LINEAR CHECK (%)  

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 1.1 40  ------- -------  

 

§ - Para a calibração, usar PADRÃO P4 (verificar a concentração no rótulo do produto). 
Utilizar solução salina como padrão de concentração = 0,0 g/dL.   

Continua...  
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Dosagem da HbA1C= Reagent 1: utilizar Anticorpo (3) 

                                                             Reagent 2: utilizar Aglutinante (4)  
ITEM NAME # HbA1C 

 
DATA INFORMATION 
UNITS  g/dL 
DECIMALS  2 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  340 
SUB W. LENGHT 2   
METHOD   

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LOGIT-LOG 2 
STANDARD   

  

#1  0.00 @   #4  P2 

  

#2  P4 --   #5  P1 

  

#3  P3 --   #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND DOUBLE ------- START END LOW 0 
------- VOLUME MAIN 42 44 HIGH 2.5 
SAMPLE 8 SUB 28 30 ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 200 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 2 VOL 40 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT 2.5 
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

0.839 
LINEAR CHECK (%) 0 

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER ON  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER ON  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 0.05 2.5  ------- -------  

 

# Padrão 1: Solução salina (0.00 g/dL). Utilizar os Padrões em ordem crescente de concentração (P4  P1).  

Cálculo da Concentração de Hemoglobina Glicada da Amostra 
% HbA1C - IFCC = (g/dL de HbA1C x 100) / g/dL de Hb Total  

Para obter os valores rastreáveis ao método de referência descrito pelo US National Glycohemoglobin Standartization 
Program (NGSP) aplicar a seguinte fórmula: 
%HbA1C-NGSP = 0,915 x %HbA1C-IFCC + 2,15  
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LDH UV - PP - Cat. 457  200 Determinações - Volume: 50 mL. 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Reagente de Trabalho  Ver o seu preparo nas Instruções de Uso do produto.  
@ = Inserir a concentração de LDH indicada na Tabela do Calibrador.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes. 
Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa.  

ITEM NAME # LDH 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  U/L 
DECIMALS  0 

 

ANALYSIS 
TYPE  RATE 
MAIN W. LENGHT 1  340 
SUB W. LENGHT 2  700 
METHOD  CINÉTICO-UV (Piruvato-Lactato) 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 207 414 207 414 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND SINGLE ------- START END LOW 0.800 
------- VOLUME MAIN 37 41 HIGH 2.200 
SAMPLE 4 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 200 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT  
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%) 40 

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 200 1200  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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MAGNÉSIO - PP - Cat. 450M  166 Determinações - Volume: 50 mL 
MAGNÉSIO - PP - Cat. 450  332 Determinações - Volume: 100 mL 
MAGNÉSIO - PP - Cat. 450E  664 Determinações - Volume: 200 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Reagente de Cor  Pronto para uso.  
@ = Inserir a concentração de Magnésio indicada no Padrão do kit ou na Tabela do Calibrador.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes. 
Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa ou o Padrão (1) do kit.  
ITEM NAME # MG 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  mg/dL 
DECIMALS  1 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  505 
SUB W. LENGHT 2  660 
METHOD  COLORIMÉTRICO-CALMAGITA 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 1.7 2.4 1.7 2.4 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND SINGLE ------- START END LOW -0.010 
------- VOLUME MAIN 25 26 HIGH 0.450 
SAMPLE 3 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 300 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT 0.010 
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%)  

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 1.0 4.0  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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MICROALBUMINÚRIA - Cat. 470  142 Determinações - Volume: 50 mL 
MICROALBUMINÚRIA - Cat. 470E  285 Determinações - Volume: 100 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Tampão   R2= Látex 
@ = Inserir a concentração do Padrão impressa no rótulo do frasco. 
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes.   

ITEM NAME # MICROALB 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  mg/L 
DECIMALS  0 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  546 
SUB W. LENGHT 2  700 
METHOD  TURBIDIMÉTRICO 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 0 15 0 15 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND DOUBLE ------- START END LOW 0.000 
------- VOLUME MAIN 50 52 HIGH 2.500 
SAMPLE 3 SUB 28 30 ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 280 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 2VOL 70      

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT 2.500 
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%)  

0 

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ ON   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER ON  
AUTO RERUN RANGE (RESULT)  HIGHER ON  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 0 130  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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PCR - TURBIDIMETRIA  - Cat. 473  147 Determinações - Volume: 50 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Tampão   R2= Látex 
@ = Inserir a concentração do Padrão impressa no rótulo do frasco. 
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes.   

ITEM NAME # PCR-T 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  mg/L 
DECIMALS  1 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  546 
SUB W. LENGHT 2   
METHOD  TURBIDIMÉTRICO 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 0 5 0 5 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND DOUBLE ------- START END LOW 0.000 
------- VOLUME MAIN 53 54 HIGH 3.000 
SAMPLE 2.5 SUB 30 31 ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 272 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 2VOL 68      

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT  
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION  LINEAR CHECK (%)  

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE (RESULT)  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM ------- -------  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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PCR-AS - TURBIDIMETRIA  - Cat. 474M  166 Determinações - Volume: 50 mL 
PCR-AS - TURBIDIMETRIA  - Cat. 474  332 Determinações - Volume: 100 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Tampão   R2= Látex 
@ = Ponto 0: Usar NaCl 0,85%; Ponto 1 a 5: Preparar as diluições e calcular as respectivas concentrações do Padrão 
que acompanha o produto (ver Instruções de Uso).  Utilizar as diluições do Padrão em ordem crescente de 
concentração.   # = Posição de 1 a 77 no painel de testes.  
ITEM NAME # PCR-AS 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  mg/L 
DECIMALS  1 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  546 
SUB W. LENGHT 2   
METHOD  TURBIDIMÉTRICO 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION    
TYPE  SPLINE  
STANDARD    

#1 @ #4 @ 
#2 @ #5 @ 
#3 @ #6  

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM     
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND DOUBLE ------- START END LOW 0.000 
------- VOLUME MAIN 48 49 HIGH 3.000 
SAMPLE 4 SUB 36 37 ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 240 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 2VOL 60      

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT  
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION  LINEAR CHECK (%)  

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE (RESULT)  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM ------- -------  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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PROTEÍNAS TOTAIS - PP - Cat. 418  1250 Determinações - Volume: 250 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Reagente de Cor  Pronto para uso.  
@ = Inserir a concentração de Proteínas Totais indicada no Padrão do kit ou na Tabela do Calibrador.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes. 
Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa ou o Padrão (1) do kit.  

ITEM NAME # PT 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  g/dL 
DECIMALS  1 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  546 
SUB W. LENGHT 2  700 
METHOD  COLORIMÉTRICO-CALMAGITA 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM 6.4 8.3 6.4 8.3 
URINE     
PLASMA     
CSF     
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND SINGLE ------- START END LOW -0.010 
------- VOLUME MAIN 53 54 HIGH 0.860 
SAMPLE 4 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 200 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT 0.010 
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%)  

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM 2.0 15.0  ------- -------  
URINE ------- -------  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF ------- -------  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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PROTEINÚRIA - PP - Cat. 498M  238 Determinações - Volume: 50 mL 
PROTEINÚRIA - PP - Cat. 498  476 Determinações - Volume: 100 mL 
PROTEINÚRIA - PP - Cat. 498E  952 Determinações - Volume: 200 mL 
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto. 
R1 = Reagente de Cor  Pronto para uso.  
@ = Inserir a concentração de Proteínas em mg/dL indicada no Padrão do kit.  
# = Posição de 1 a 77 no painel de testes. 
Para a calibração, usar o Padrão (1) do kit. 
ITEM NAME # PTUR 

 

DATA INFORMATION 
UNITS  mg/dL 
DECIMALS  0 

 

ANALYSIS 
TYPE  END 
MAIN W. LENGHT 1  600 
SUB W. LENGHT 2  660 
METHOD  VERMELHO DE PIROGALOL 

 

CORRELAÇÃO 

 

SLOPE  INTER 
Y = 1 X + 0 

 

CALIBRATION   
TYPE  LINEAR 
STANDARD   

#1 @ #4 
#2 -- #5 
#3 -- #6 

 

NORMAL RANGE MALE FEMALE 

 

LOW HIGH LOW HIGH 
SERUM     
URINE 1 15 1 15 
PLASMA     
CSF 15 45 15 45 
DIALYSIS     
OYHER     

 

ASPIRATION DATA PROCESS READ ABSORBANCE LIMIT 
KIND SINGLE ------- START END LOW -0.010 
------- VOLUME MAIN 53 54 HIGH 0.860 
SAMPLE 10 ------- ------- ------- ------- ------- 
REAGENT 1 VOL 200 ------- ------- ------- ------- ------- 

 

THIRD MIX 0FF FACTOR END POINT LIMIT 0.010 
R1 BLANK WATER 

BLANK 
BLANK CORRECTION 

1 
LINEAR CHECK (%)  

 

MONITOR PROZONE CHECK 
0 LEVEL POINT 1  START END LIMIT (%) ------- 

SPAN 3 FIRST  -------  ------- 
------- ------- SECOND  -------  LOW 
------- ------- THIRD  -------  LOW 

 

AUTO RERUN SW  AUTO RERUN CONDITION (ABSORBANCE) 
------ OFF   ABSORBANCE RANGE   

--------   LOWER OFF  
AUTO RERUN RANGE  HIGHER OFF  

------- OFF OFF  -------   

 

LOWER HIGHER  PROZONE RANGE OFF  
SERUM ------- -------  ------- -------  
URINE 7 160  ------- -------  

PLASMA ------- -------  ------- -------  
CSF 7 160  ------- -------  

DIALYSIS ------- -------  ------- -------  
OTHER ------- -------  ------- -------  
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