
 
APLICAÇÕES GOLD ANALISA 
PARA O SELECTRA 2 

  
  Selectra 2 é marca registrada de seus proprietários.  

Gold Analisa Diagnóstica Ltda - Av. Nossa Senhora de Fátima, 2363 - Belo Horizonte - MG 
SAC  0800 703 1888  E-mail: goldanalisa@goldanalisa.com.br 

  
ÁCIDO ÚRICO - Cat. 430M  400 Determinações - Volume: 100 mL 

ÁCIDO ÚRICO - Cat. 430   800 Determinações - Volume: 200 mL  

Programação válida a partir do Lote 1002  Validade: 06/12  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.  

MONO MODE 
Reagente = Reagente de Trabalho. Ver o seu preparo e estabilidade nas Instruções de Uso do produto.  

Para a calibração, usar Calibrador - Cat. 410 da Gold Analisa. 
# = Inserir a concentração de Ácido Úrico (mg/dL) indicada na Tabela do Calibrador.   

@ = Parâmetro definido pelo usuário.  

§ - Calculado pelo analisador.   

Name :

 

ACIDO URICO  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

@     
Mode :

 

Endpoint  Ref. male low :

 

2.5 mg/dL 

    

Ref. male high :

 

7.0 mg/dL 
Wavelength :

 

505 nm  Ref. female low :

 

1.5 mg/dL 
Units :

 

mg/dL  Ref. female high :

 

6.0 mg/dL 
Decimals :

 

2  Ref. ped. low :

 

0.5 mg/dL 
Low Conc. :

 

0 mg/dL  Ref. ped. high :

 

6.0 mg/dL 
High Conc. :

 

20 mg/dL  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

Calibrador      
Repeat :

 

3  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

1     
Concentration :

 

#  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

MONO MODE       
Name :

 

ACIDO URICO     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

0.000 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

250 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

253 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.300 
Sample       

normal volume

 

:

 

5 µL  Reagent Blank :

 

Yes   § 
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal Low Limit :

 

@ 

    

Cal. High Limit :

 

@ 

    

Factor :

 

§ 

       

Incubation time :

 

11.5 min     

        

EDIÇÃO:09/11 



 
APLICAÇÕES GOLD ANALISA 
PARA O SELECTRA 2 

  
  Selectra 2 é marca registrada de seus proprietários.  

Gold Analisa Diagnóstica Ltda - Av. Nossa Senhora de Fátima, 2363 - Belo Horizonte - MG 
SAC  0800 703 1888  E-mail: goldanalisa@goldanalisa.com.br 

  
AEO - TURBIDIMETRIA  - Cat. 471  166 Determinações - Volume: 50 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.  

Name :

 
AEO  Prozone check :

 
No 

Abbr. Name :

 
@     

Mode :

 
Twopoint  Ref. male low :

 
0 UI/mL 

    
Ref. male high :

 
200 UI/mL 

Wavelength :

 

546 nm  Ref. female low :

 

0 UI/mL 
Units :

 

UI/mL  Ref. female high :

 

200 UI/mL 
Decimals :

 

0  Ref. ped. low :

  

Low Conc. :

 

0 UI/mL  Ref. ped. high :

  

High Conc. :

 

800 UI/mL  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

 

3  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

1     
Concentration :

 

#  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

MONO MODE       
Name :

 

AEO     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

300 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

300 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.900 
Sample    R. Abs. Deviation :

 

0.150 
normal volume

 

:

 

3 µL  Reagent Blank :

 

Yes    
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal Low Limit :

 

@ 

    

Cal. High Limit :

 

@ 

    

Factor :

 

§ 

       

Point one, two :

 

12, 110 sec     

         

@ - Introduzido pelo usuário. 
# - Introduzir o valor do Padrão (1). 
§ - Calculado pelo analisador.  

Para a calibração, usar o PADRÃO (1) do kit.  

Reagente de Trabalho: Ver Instruções de Uso do Produto.    

REVISÃO: 07/05 



 
APLICAÇÕES GOLD ANALISA 
PARA O SELECTRA 2 
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Gold Analisa Diagnóstica Ltda - Av. Nossa Senhora de Fátima, 2363 - Belo Horizonte - MG 
SAC  0800 703 1888  E-mail: goldanalisa@goldanalisa.com.br 

  
ALBUMINA  PP - Cat. 419  833 Determinações - Volume: 250 mL  

Programação válida a partir do Lote 0004  Validade: 08/12  

Orientações para a execução da metodologia (calibração e dosagem): 
1-Ler atentamente as Instruções de Uso do produto. 
2-Ler atentamente as Instruções do equipamento quanto à programação, calibração e operação do mesmo. 
3-É importante testar os parâmetros da aplicação, utilizando soros controles de valores na faixa da linearidade do 
método.   

Reagente = Reagente de Cor (2) do kit. Pronto para uso.  

Calibração 
Para a calibração, usar o Padrão (1) do kit ou o Calibrador Gold Analisa  Cat. 410. 
# = Inserir a concentração de albumina do Padrão (1) do kit ou o valor de albumina indicado na Tabela do Calibrador.   

@ - Parâmetro definido pelo usuário.  

& - Calculado pelo equipamento.   

Name :

 

ALBUMINA  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

ALB     
Mode :

 

Endpoint  Ref. male low :

 

@ 

    

Ref. male high :

 

@ 
Wavelength :

 

620 nm  Ref. female low :

 

@ 
Units :

 

g/dL  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

2  Ref. ped. low :

 

@ 
Low Conc. :

 

0.00 g/dL  Ref. ped. high :

 

@ 
High Conc. :

 

6.00 g/dL  Control 1 :

  

Calibrator Name :

 

Calibrador #     
Repeat :

 

@  Control 2 :

  

Number :

 

@     
Concentration :

 

#  Control 3 :

  

Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

MONO MODE     
Name :

 

ALBUMINA     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

300 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

301 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.500 
Sample       

normal volume

 

:

 

3 µL  Reagent Blank :

 

Yes (&) 
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal Low Limit :

 

@ 

    

Cal. High Limit :

 

@ 

    

Factor :

 

& 

       

Incubation time :

 

11.5 min     

        

REVISÃO: 03/11  



 
APLICAÇÕES GOLD ANALISA 
PARA O SELECTRA 2 
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Gold Analisa Diagnóstica Ltda - Av. Nossa Senhora de Fátima, 2363 - Belo Horizonte - MG 
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ALT - PP 
Cat. 422M Volume: 30 mL - MONO MODE: 130 Determinações / DUAL MODE: 100 determinações  
Cat. 422 Volume: 60 mL - MONO MODE: 260 Determinações /  DUAL MODE: 200 determinações  
Cat. 422E Volume: 120 mL - MONO MODE: 520 Determinações / DUAL MODE: 400 determinações   

Programação válida a partir do Lote 0011  Validade: 03/12 
Orientações para a execução da metodologia (calibração e dosagem) 
1-Ler atentamente as Instruções de Uso do produto e Manual do equipamento quanto à programação, calibração e operação do 
mesmo. 
2-É importante testar os parâmetros da aplicação, utilizando controles de valores na faixa da linearidade do método.  

MONO MODE 
R1 = Reagente = Reagente de Trabalho: Ver o seu preparo e estabilidade nas Instruções de Uso do produto.  

DUAL MODE: R1 = Tampão (1) do kit. Pronto para uso.        R2 = Coenzima (2) do kit. Pronto para uso.  

Para calibração, usar Calibrador Gold Analisa  Cat.  410 ou Fator (-1746). 
# - Inserir a concentração de ALT indicada na Tabela do Calibrador ou Fator (-1746). 
& - Calculado pelo equipamento. 
@ - Parâmetro definido pelo usuário.  

Name :

 

ALT / GPT  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

@     
Mode :

 

Kinetic  Ref. male low :

 

@ 

    

Ref. male high :

 

@ 
Wavelength :

 

340 nm  Ref. female low :

 

@ 
Units :

 

U/L  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

0  Ref. ped. low :

 

@ 
Low Conc. :

 

0 U/L  Ref. ped. high :

 

@ 
High Conc. :

 

400 U/L  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat  @  Control 2 :

 

@ 
Number  @     
Concentration :

 

#  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut Off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 
MONO MODE     

Name :

 

ALT / GPT  Linearity limit :

 

15 % 
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

0.800 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

230 µL  R. Abs. L. Limit :

 

1.000 
rerun volume

 

:

 

248 µL  R. Abs. H. Limit :

 

2.000 
Sample    R.Abs.Deviation :

 

0.200 
normal volume

 

:

 

23 µL  Reagent Blank :

 

Yes (&) 
rerun volume

 

:

 

5 µL  Cal Low Limit :

      

Cal. High Limit :

      

Factor :

 

# 
Delay,  min time :

 

50, 186 sec     

       

DUAL MODE     
Name :

 

ALT / GPT  Linearity limit :

 

15 % 
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

0.800 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

240 µL  R. Abs. L. Limit :

 

1.000 
rerun volume

 

:

 

240 µL  R. Abs. H. Limit :

 

2.000 
Sample    R.Abs.Deviation :

 

0.200 
normal volume

 

:

 

30 µL  Reagent Blank :

 

Yes (&) 
rerun volume

 

:

 

5 µL  Cal Low Limit :

  

R2 bottle :

 

5 mL  Cal. High Limit :

  

normal volume

 

:

 

60 µL  Factor :

 

# 
rerun volume

 

:

 

60 µL     
Predilution  No     
Slope Blank  No     
Delay,  min time :

 

50, 186 sec     
REVISÃO: 03/11 



 
APLICAÇÕES GOLD ANALISA 
PARA O SELECTRA 2 

  
  Selectra 2 é marca registrada de seus proprietários.  

Gold Analisa Diagnóstica Ltda - Av. Nossa Senhora de Fátima, 2363 - Belo Horizonte - MG 
SAC  0800 703 1888  E-mail: goldanalisa@goldanalisa.com.br 

  
AST  PP 
Cat. 421M Volume: 30 mL - MONO MODE: 130 Determinações / DUAL MODE: 100 determinações  
Cat. 421 Volume: 60 mL - MONO MODE: 260 Determinações /  DUAL MODE: 200 determinações  
Cat. 421E Volume: 120 mL - MONO MODE: 520 Determinações / DUAL MODE: 400 determinações  

Programação válida a partir do Lote 0007  Validade: 11/11 
Orientações para a execução da metodologia (calibração e dosagem) 
1-Ler atentamente as Instruções de Uso do produto e Manual do equipamento quanto à programação, calibração e operação do 
mesmo. 
2-É importante testar os parâmetros da aplicação, utilizando controles de valores na faixa da linearidade do método.  

MONO MODE 
R1 = Reagente = Reagente de Trabalho: Ver o seu preparo e estabilidade nas Instruções de Uso do produto.  

DUAL MODE: R1 = Tampão (1) do kit. Pronto para uso.        R2 = Coenzima (2) do kit. Pronto para uso.  

Para calibração, usar Calibrador Gold Analisa  Cat.  410 ou Fator (-1746). 
# - Inserir a concentração de AST indicada na Tabela do Calibrador ou Fator (-1746). 
& - Calculado pelo equipamento. 
@ - Parâmetro definido pelo usuário. 

Name :

 

AST / GOT  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

@     
Mode :

 

Kinetic  Ref. male low :

 

@ 

    

Ref. male high :

 

@ 
Wavelength :

 

340 nm  Ref. female low :

 

@ 
Units :

 

U/L  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

0  Ref. ped. low :

 

@ 
Low Conc. :

 

0 U/L  Ref. ped. high :

 

@ 
High Conc. :

 

400 U/L  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Calibrator Name :

 

@  Control 2 :

 

@ 
Repeat :

 

@     
Number :

 

@  Control 3 :

 

@ 
Concentration :

 

#     
Interval :

 

@  Correlat. factor :

 

1.000 
Cut-off :

 

No  Correlat. offset :

 

0.000 
MONO MODE     

Name :

 

AST / GOT  Linearity limit :

 

15 % 
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

0.800 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

230 µL  R. Abs. L. Limit :

 

1.000 
rerun volume

 

:

 

248 µL  R. Abs. H. Limit :

 

2.000 
Sample    R.Abs.Deviation :

 

0.200 
normal volume

 

:

 

23 µL  Reagent Blank :

 

Yes (&) 
rerun volume

 

:

 

5 µL  Cal Low Limit :

      

Cal. High Limit :

      

Factor :

 

# 
Delay,  min time :

 

50, 186 sec     

       

DUAL MODE     
Name :

 

AST / AST  Linearity limit :

 

15 % 
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

0.800 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

240 µL  R. Abs. L. Limit :

 

1.000 
rerun volume

 

:

 

240 µL  R. Abs. H. Limit :

 

2.000 
Sample    R.Abs.Deviation :

 

0.200 
normal volume

 

:

 

30 µL  Reagent Blank :

 

Yes (&) 
rerun volume

 

:

 

5 µL  Cal Low Limit :

  

R2 bottle :

 

5 mL  Cal. High Limit :

  

normal volume

 

:

 

60 µL  Factor :

 

# 
rerun volume

 

:

 

60 µL     
Predilution  No     
Slope Blank  No     
Delay,  min time :

 

50, 186 sec     
                REVISÃO: 03/11 



 
APLICAÇÕES GOLD ANALISA 
PARA O SELECTRA 2 

  
  Selectra 2 é marca registrada de seus proprietários.  

Gold Analisa Diagnóstica Ltda - Av. Nossa Senhora de Fátima, 2363 - Belo Horizonte - MG 
SAC  0800 703 1888  E-mail: goldanalisa@goldanalisa.com.br 

  
AMILASE DIRETA CNP - Cat. 407M     120 Determinações - Volume: 30 mL  MOMO MODE  

AMILASE DIRETA CNP - Cat. 407 240 Determinações - Volume: 60 mL  MONO MODE  

Programação válida a partir do Lote 0006  Validade: 11/11  

Orientações para a execução da metodologia (calibração e dosagem) 
1-Ler atentamente as Instruções de Uso do produto e Manual do equipamento quanto à programação, calibração e operação do 
mesmo. 
2-É importante testar os parâmetros da aplicação, utilizando controles de valores na faixa da linearidade do método.  

MONO MODE 
R1 = Reagente = Substrato (1) do kit. Pronto para uso.  

Para calibração, usar Calibrador Gold Analisa  Cat.  410 ou Fator (3953). 
# - Inserir a concentração de amilase indicada na Tabela do Calibrador ou Fator (3953). 
& - Calculado pelo equipamento. 
@ - Parâmetro definido pelo usuário.  

Name :

 

AMILASE  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

AMIL     
Mode :

 

Kinetic  Ref. male low :

 

@ 

    

Ref. male high :

 

@ 
Wavelength :

 

405 nm  Ref. female low :

 

@ 
Units :

 

U/L  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

0  Ref. ped. low :

 

@ 
Low Conc. :

 

0.000 U/L  Ref. ped. high :

 

@ 
High Conc. :

 

2000 U/L  Control 1 :

  

Calibrador Name  @     
Calibrator Name :

 

@  Control 2 :

  

Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

 

@  Control 3 :

  

Number :

 

@     
Concentration :

 

#  Correlat. factor :

 

1.000 
Interval :

 

@  Correlat. offset :

 

0.000 
MONO MODE     

Name :

 

AMILASE  Linearity limit :

 

15 % 
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

0.000 Abs 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 Abs 
normal volume

 

:

 

250 µL  R. Abs. L. Limit :

 

-0.100 Abs 
rerun volume

 

:

 

253 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.600 Abs 
Sample    R.Abs.Deviation :

 

3.000 Abs 
normal volume

 

:

 

5 µL  Reagent Blank :

 

Yes (&) 
rerun volume

 

:

 

3 µL     

           

Factor :

 

# 
Delay,  min time :

 

50,  186 sec     

        

REVISÃO: 03/11   
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BILIRRUBINA DIRETA -PP- Cat. 431M  347 Determinações - Volume: 104 mL. 

BILIRRUBINA DIRETA -PP- Cat. 431  694 Determinações - Volume: 208 mL.  

Programação válida a partir do Lote 1002  Validade: 06/12  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.   

Name :

 

BILI DIRETA  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

BILID     

Mode :

 

Endpoint  Ref. male low :

 

@ 

    

Ref. male high :

 

@ 
Wavelength :

 

546 nm  Ref. female low :

 

@ 
Units :

 

mg/dL  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

2  Ref. ped. low :

 

@ 
Low Conc. :

 

0 mg/dL  Ref. ped. high :

 

@ 
High Conc. :

 

12 mg/dL  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

 

@  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

@     
Concentration :

 

@  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 
DUAL MODE       
Name :

 

BILI DIRETA     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

-0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

230 µL  R. Abs. L. Limit :

 

-0.100 
rerun volume

 

:

 

241 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.200 
Sample       

normal volume

 

:

 

23 µL  Reagent Blank :

 

Yes   § 
rerun volume

 

:

 

12 µL  Cal Low Limit :

 

@ 
R2 Bottle  5 mL  Cal. High Limit :

 

@ 
Normal Volume  58 µL  Factor :

 

§ 
Rerun Volume  58 µL     
Prediluition  No     

       

Incubation time :

 

6.5 min     

        

@ - Introduzido pelo usuário. 
§ - Calculado pelo analisador.  

Reagente 1: BD - R1 
Reagente 2: BD - R2    

                         Para calibração, usar Calibrador Gold Analisa  Cat.  410.     

REVISÃO: 05/11 
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BILIRRUBINA TOTAL  PP - Cat. 431M 333 Determinações  Volume: 104 mL. 

BILIRRUBINA TOTAL  PP - Cat. 431  666 Determinações  Volume: 208 mL.  

Programação válida a partir do Lote 1002  Validade: 06/12  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.  

Name :

 

BIL TOTAL  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

BILT     
Mode :

 

Endpoint  Ref. male low :

 

@ 

    

Ref. male high :

 

@ 
Wavelength :

 

546 nm  Ref. female low :

 

@ 
Units :

 

mg/dL  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

2  Ref. ped. low :

 

@ 
Low Conc. :

 

0 mg/dL  Ref. ped. high :

 

@ 
High Conc. :

 

30 mg/dL  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

 

@  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

@     
Concentration :

 

@  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

DUAL MODE       
Name :

 

BIL TOTAL     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

-0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

240 µL  R. Abs. L. Limit :

 

-0.100 
rerun volume

 

:

 

248 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.200 
Sample       

normal volume

 

:

 

15 µL  Reagent Blank :

 

Yes   § 
rerun volume

 

:

 

7 µL  Cal Low Limit :

 

@ 
R2 Bottle  5 mL  Cal. High Limit :

 

@ 
Normal Volume  60 µL  Factor :

 

§ 
Rerun Volume  60 µL     
Prediluition  No     

       

Incubation time :

 

6.5 min     

         

@ - Introduzido pelo usuário. 
§ - Calculado pelo analisador.  

Reagente 1: BT - R1 
Reagente 2: BT - R2   

                         Para calibração, usar Calibrador Gold Analisa  Cat.  410.    

REVISÃO: 05/11 
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CÁLCIO ARSENAZO - PP - Cat. 449M  166 Determinações - Volume: 50 mL. 

CÁLCIO ARSENAZO - PP - Cat. 449  333 Determinações - Volume: 100 mL.  

Programação válida a partir do Lote 0003  Validade: 10/11  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.  

Name :

 

CALCIO  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

CA     
Mode :

 

Endpoint  Ref. male low :

 

* 

    

Ref. male high :

 

* 
Wavelength :

 

620 nm  Ref. female low :

 

* 
Units :

 

mg/dL  Ref. female high :

 

* 
Decimals :

 

2  Ref. ped. low :

 

* 
Low Conc. :

 

0 mg/dL  Ref. ped. high :

 

* 
High Conc. :

 

17 mg/dL  Control 1 :

  

Calibrator Name :

 

 *     
Repeat :

 

*  Control 2 :

  

Number :

 

*     
Concentration :

 

*  Control 3 :

  

Interval :

 

*     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

MONO MODE       
Name :

 

CALCIO     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

300 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

301 µL  R. Abs. H. Limit :

 

2.000 
Sample       

normal volume

 

:

 

3 µL  Reagent Blank :

 

Yes  
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal Low Limit :

 

* 

    

Cal. High Limit :

 

* 

    

Factor :

         

Incubation time :

 

11.5 min     

         

* - Introduzido pelo usuário.  

Para a calibração, usar Calibrador Protéico.   

REVISÃO: 09/10 
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CÁLCIO - PP 
Cat. 448M Volume: 60 mL  MONO MODE: 240 Determinações / DUAL MODE: 200 determinações 
Cat. 448  Volume: 120 mL  MONO MODE: 480 Determinações / DUAL MODE: 400 determinações 

Programação válida a partir do Lote 0006  Validade: 02/12 
Orientações para a execução da metodologia (calibração e dosagem) 
1-Ler atentamente as Instruções de Uso do produto e Manual do equipamento quanto à programação, calibração e operação do 
mesmo. 
2-É importante testar os parâmetros da aplicação, utilizando controles de valores na faixa da linearidade do método.  

MONO MODE 
R1 = Reagente = Reagente de Trabalho: Ver o seu preparo e estabilidade nas Instruções de Uso do produto. 
DUAL MODE: R1 = Tampão (2) do kit. Pronto para uso.        R2 = Cresolftaleína (3) do kit. Pronto para uso.  

Para calibração, usar Calibrador Gold Analisa  Cat.  410. 
# - Inserir a concentração de cálcio indicada na Tabela do Calibrador. 
& - Calculado pelo equipamento. 
@ - Parâmetro definido pelo usuário.  

Name :

 

CALCIO  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

CA     
Mode :

 

Endpoint  Ref. male low :

 

@ 

    

Ref. male high :

 

@ 
Wavelength :

 

578 nm  Ref. female low :

 

@ 
Units :

 

mg/dL  Ref. female high *

 

@ 
Decimals :

 

2  Ref. ped. low :

 

@ 
Low Conc. :

 

0.00 mg/dL  Ref. ped. high :

 

@ 
High Conc. :

 

16.00 mg/dL  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

Calibrador #     
Repeat :

 

@  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

@     
Concentration :

 

#  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

@  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

DUAL MODE     
Name :

      

Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

225 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

225 µL  R. Abs. H. Limit :

 

1.000 
Sample       

normal volume

 

:

 

6 µL  Reagent Blank :

 

Yes   (&) 
rerun volume

 

:

 

3 µL  Cal Low Limit :

 

@ 
R2 Bottle  5 mL  Cal. High Limit :

 

@ 
Normal Volume  75 µL  Factor :

 

& 
Rerun Volume  75 µL     
Prediluition  No     
Incubation Time  6.5 min     

       

MONO MODE     
Name :

 

CALCIO     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

250 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

252 µL  R. Abs. H. Limit :

 

1.000 
Sample       

normal volume

 

:

 

5 µL  Reagent Blank :

 

Yes   (&) 
rerun volume

 

:

 

3 µL  Cal Low Limit :

 

@ 

    

Cal. High Limit :

 

@ 

    

Factor :

 

& 

       

Incubation time :

 

11.5 min     
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CLF DIRETA Cat. 433M  227 Determinações  65 mL.  

CLF DIRETA Cat. 433  454 Determinações  130 mL.  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.   

Name :

 
CLF  Prozone check :

 
Max. Abs 

Abbr. Name :

 
CLF     

Mode :

 

Endpoint  Ref. male low :

 

140 

    

Ref. male high :

 

280 
Wavelength :

 

578 nm  Ref. female low :

 

140 
Units :

 

µL /dL  Ref. female high :

 

280 
Decimals :

 

0  Ref. ped. low :

 

* 
Low Conc. :

 

5 µL /dL  Ref. ped. high :

 

* 
High Conc. :

 

500 µL /dL  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

 

@  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

1     
Concentration :

 

#  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

DUAL MODE       
Name :

 

CLF     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

220 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

235 µL  R. Abs. H. Limit :

 

3.000 
Sample       

normal volume

 

:

 

30 µL  Reagent Blank :

 

Yes   § 
rerun volume

 

:

 

15 µL  Cal Low Limit :

 

@ 
R2 Bottle  25 ml  Cal. High Limit :

 

@ 
Normal Volume  60 µL  Factor :

 

§ 
Rerun Volume  60 µL     
Prediluition  No     
Incubation Time  6.5 min     

  

@ - Introduzido pelo usuário. 
# - Introduzir o valor do calibrador incluído no produto. Ver concentração no rótulo do frasco. 
§ - Calculado pelo analisador.   

Reagente 1: Tampão (2) 
Reagente 2: Ferrozina (3)   
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COLESTEROL - PP - Cat. 460  666 Determinações - Volume: 200 mL 

COLESTEROL - PP - Cat. 460E  1665 Determinações - Volume: 500 mL  

Programação válida a partir do Lote 1003  Validade: 07/12  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.  

Name :

 

COLESTEROL  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

CHOL     
Mode :

 

Endpoint  Ref. male low :

 

@ 

    

Ref. male high :

 

@ 
Wavelength :

 

505 nm  Ref. female low :

 

@ 
Units :

 

mg/Dl  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

0  Ref. ped. low :

  

Low Conc. :

 

0 mg/dL  Ref. ped. high :

  

High Conc. :

 

500 mg/dL  Control 1 :

  

Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

 

@  Control 2 @

 

Number :

 

@     
Concentration :

 

#  Control 3 @

 

Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

DUAL MODE       
Name :

 

COLESTEROL     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

300 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

301 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.300 
Sample       

normal volume

 

:

 

3 µL  Reagent Blank :

 

Yes   § 
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal Low Limit :

 

@ 
R2 Bottle    Cal. High Limit :

 

@ 
Normal Volume  0 µL  Factor :

 

§ 
Rerun Volume  0 µL     
Prediluition  No     

              

MONO MODE       
Name :

 

COLESTEROL     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

300 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

301 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.300 
Sample       

normal volume

 

:

 

3 µL  Reagent Blank :

 

Yes   § 
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal Low Limit :

 

@ 

    

Cal. High Limit :

 

@ 

    

Factor :

 

§ 

       

Incubation time :

 

11.5 min     

        

@ - Introduzido pelo usuário. 
# - Introduzir o valor do calibrador ou Padrão (1). 
§ - Calculado pelo analisador.  

Para a calibração, usar CALIBRADOR ou PADRÃO (1) do kit. 
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COLESTEROL HDL  PP - Cat. 413 200 Precipitações - Volume: 50 mL de Reagente Precipitante. 
Usar com o Colesterol -PP  GOLD ANALISA - Cat. 460.  

Programação válida a partir do Lote 1002  Validade: 10/12  
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.  

Name :

 
COLESTEROL HDL  Prozone check :

 
No 

Abbr. Name :

 

HDL     
Mode :

 

Endpoint  Ref. male low :

 

@ 

    

Ref. male high :

 

@ 
Wavelength :

 

505 nm  Ref. female low *

 

@ 
Units :

 

mg/dL  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

0  Ref. ped. low :

  

Low Conc. :

 

0 mg/dL  Ref. ped. high :

  

High Conc. :

 

200 mg/dL  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

 

*  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

*     
Concentration :

 

40  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

MONO MODE       
Name :

 

COLESTEROL HDL     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

230 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

243 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.300 
Sample       

normal volume

 

:

 

23 µL  Reagent Blank :

 

Yes   § 
rerun volume

 

:

 

10 µL  Cal Low Limit :

 

@ 
R2 Bottle    Cal. High Limit :

 

@ 
Normal Volume  0 µL  Factor :

 

§ 
Rerun Volume  0 µL     
Prediluition  No     
Incubation Time  11.5 min     

       

MONO MODE       
Name :

 

COLESTEROL HDL     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

230 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

243 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.300 
Sample       

normal volume

 

:

 

23 µL  Reagent Blank :

 

Yes   § 
rerun volume

 

:

 

10 µL  Cal Low Limit :

 

@ 

    

Cal. High Limit :

 

@ 

    

Factor :

 

§ 

       

Incubation time :

 

11.5 min     

        

@ - Introduzido pelo usuário. 
# - Introduzir o valor do calibrador ou Padrão (1). 
§ - Calculado pelo analisador. 
Para a calibração, usar CALIBRADOR ou PADRÃO (1) do kit. Inserir o valor da Concentração Equivalente do 
Padrão, indicada no rótulo do frasco. 
Utilizar como amostra, o sobrenadante obtido após precipitação das VLDL e LDL. Ver instruções de Uso. 
Reagente de Trabalho = Usar com o Reagente de Cor (2) do kit Colesterol  PP  Gold Analisa  Cat. 460  
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COLINESTERASE- PP - Cat. 415M  Volume: 30 mL - 120 Determinações em DUAL MODE 

COLINESTERASE- PP - Cat. 415  Volume: 60 mL - 240 Determinações em DUAL MODE  

Programação válida a partir do Lote 1001  Validade: 02/12  

Orientações para a execução da metodologia (calibração e dosagem) 
1-Ler atentamente as Instruções de Uso do produto e Manual do equipamento quanto à programação, calibração e 
operação do mesmo. 
2-É importante testar os parâmetros da aplicação, utilizando controles de valores na faixa da linearidade do método.  

DUAL MODE: R1 = Tampão (1) do kit. Pronto para uso.        R2 = Substrato (2) do kit. Pronto para uso.  

Para calibração, usar Calibrador Gold Analisa  Cat.  410. 
# - Inserir a concentração de colinesterase indicada na Tabela do Calibrador. 
& - Calculado pelo equipamento. 
@ - Parâmetro definido pelo usuário.  

Name :

 

Colinesterase  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

CHE     
Mode :

 

Kinetic  Ref. male low :

 

@ 

    

Ref. male high :

 

@ 
Wavelength :

 

405nm  Ref. female low :

 

@ 
Units :

 

U/L  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

0  Ref. ped. low :

 

@ 
Low Conc. :

 

70 U/L  Ref. ped. high :

 

@ 
High Conc. :

 

20000 U/L  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat  @  Control 2 :

 

@ 
Number  @     
Concentration :

 

#  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut Off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

DUAL MODE     
Name :

 

Colinesterase  Linearity limit :

 

15 % 
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

0.800 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

200 µL  R. Abs. L. Limit :

 

1.000 
rerun volume

 

:

 

200 µL  R. Abs. H. Limit :

 

2.000 
Sample    R.Abs.Deviation :

 

0.200 
normal volume

 

:

 

4 µL  Reagent Blank :

 

Yes (&) 
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal Low Limit :

  

R2 bottle :

 

2 mL  Cal. High Limit :

  

normal volume

 

:

 

60 µL  Factor :

 

# 
rerun volume

 

:

 

60 µL     
Predilution  No     
Slope Blank  No     
Delay,  min time :

 

180, 180 sec     
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CKMB  PP - Cat. 490M   125 Determinações - Volume: 30 mL 

CKMB  PP - Cat. 490   250 Determinações - Volume: 60 mL  

Programação válida a partir do Lote 0013  Validade: 09/11  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto, 
principalmente ao preparo do Reagente de Trabalho e sua estabilidade.   

Name :

 

CKMB  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

CKMB     
Mode :

 

Kinetic  Ref. male low :

 

@ 

    

Ref. male high :

 

@ 
Wavelength :

 

340 nm  Ref. female low :

 

@ 
Units :

 

U/L  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

0  Ref. ped. low :

 

@ 
Low Conc. :

 

0 U/L  Ref. ped. high :

 

@ 
High Conc. :

 

500 U/L  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

   

Control 2 :

 

@ 
Number :

      

Concentration :

 

#  Control 3 :

 

@ 
Interval :

      

Cut-off :

   

Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

MONO MODE       
Name :

 

CKMB  Linearity limit :

 

10 % 
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

0.000 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

240 µL  R. Abs. L. Limit :

 

0.000 
rerun volume

 

:

 

249 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.800 
Sample    R.Abs.Deviation  3.000 

normal volume

 

:

 

12 µL  Reagent Blank :

 

Yes   (#) 
rerun volume

 

:

 

3 µL  Cal Low Limit :

  

Predilution    Cal. High Limit :

  

Slope blank :

   

Factor :

 

6667 
Delay, min. time  285, 293 sec     

  

@ - Introduzido pelo usuário.  

# - inserir o valor do calibrador que vem indicado no rótulo do frasco.  

Reagente de Trabalho: 
Ver Instruções de Uso do produto.   
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CK-NAC  PP - Cat. 458M  120 Determinações - Volume: 30 mL. 

CK-NAC  PP - Cat. 458   240 Determinações - Volume: 60 mL.  

Programação válida a partir do Lote 0013  Validade: 09/11  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto, 
principalmente ao preparo do Reagente de Trabalho e sua estabilidade.  

Name :

 

CK-NAC  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

CK     
Mode :

 

Kinetic  Ref. male low :

 

@ 

    

Ref. male high :

 

@ 
Wavelength :

 

340 nm  Ref. female low :

 

@ 
Units :

 

U/L  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

0  Ref. ped. low :

 

@ 
Low Conc. :

 

0 U/L  Ref. ped. high :

 

@ 
High Conc. :

 

2000 U/L  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

   

Control 2 :

 

@ 
Number :

      

Concentration :

 

#  Control 3 :

 

@ 
Interval :

      

Cut-off :

   

Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

MONO MODE       
Name :

 

CK-NAC  Linearity limit :

 

10 % 
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

0.000 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

250 µL  R. Abs. L. Limit :

 

0.000 
rerun volume

 

:

 

252 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.800 
Sample    R.Abs.Deviation  3.000 

normal volume

 

:

 

5 µL  Reagent Blank :

 

Yes    
rerun volume

 

:

 

3 µL  Cal Low Limit :

      

Cal. High Limit :

  

Delay, min. time :

 

103,133 sec.  Factor :

           

@ - Introduzido pelo usuário. 
# - inserir o valor do calibrador que vem indicado no rótulo do frasco.  

Reagente de Trabalho: 
Ver Instruções de Uso do produto.  
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CREATININA  PP 
Cat. 435 Volume: 300 mL  MONO MODE: 1300 Determinações / DUAL MODE: 1000 determinações  

Programação válida a partir do Lote 0007  Validade: 03/12  
Orientações para a execução da metodologia (calibração e dosagem) 
1-Ler atentamente as Instruções de Uso do produto e Manual do equipamento quanto à programação, calibração e operação do 
mesmo. 
2-É importante testar os parâmetros da aplicação, utilizando controles de valores na faixa da linearidade do método.  

Atenção: A estabilidade do Tampão (3) e do Reagente de Trabalho é bastante alterada pelo CO2 atmosférico quando os reativos são 
mantidos em frascos abertos. Sugerimos manter na bandeja do equipamento somente o volume de reagente necessário para uma 
corrida analítica.  

MONO MODE 
R1 = Reagente = Reagente de Trabalho: Ver o seu preparo e estabilidade nas Instruções de Uso do produto.  

DUAL MODE: R1 = Tampão (3) do kit. Pronto para uso.        R2 = Ácido Pícrico (2) do kit. Pronto para uso.  

Para calibração, usar Calibrador Gold Analisa  Cat.  410. 
# - Inserir a concentração de creatinina indicada na Tabela do Calibrador. 
& - Calculado pelo equipamento. 
@ - Parâmetro definido pelo usuário.  

Name :

 

CREATININA  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

@     
Mode :

 

Twopoint  Ref. male low :

 

@ 

    

Ref. male high :

 

@L 
Wavelength :

 

505 nm  Ref. female low :

 

@ 
Units :

 

mg/dL  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

2  Ref. ped. low :

 

@ 
Low Conc. :

 

0.00 mg/dL  Ref. ped. high :

 

@ 
High Conc. :

 

12.00 mg/dL  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

Calibrador #     
Repeat :

 

@  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

@     
Concentration :

 

#  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

MONO MODE     
Name :

 

CREATININA     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

230 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

218 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.350 
Sample    R. Abs. Deviation  0.100 

normal volume

 

:

 

24 µL  Reagent Blank :

 

Yes   (&) 
rerun volume

 

:

 

12 µL  Cal Low Limit :

 

@ 

    

Cal. High Limit :

 

@ 
Point one, two  32, 188 sec.  Factor :

 

§ 

       

DUAL MODE     
Name :

 

CREATININA     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

240 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

240 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.600 
Sample    R. Abs. Deviation  3.000 

normal volume

 

:

 

30 µL  Reagent Blank :

 

Yes   & 
rerun volume

 

:

 

12 µL  Cal Low Limit :

 

@ 
R2 bottle :

 

5 mL  Cal. High Limit :

 

@ 
normal volume

 

:

 

60 µL  Factor :

 

& 
rerun volume

 

:

 

60 µL     
Predilution  No     
Slope Blank  No     
Point one, two  24, 183 sec.     
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CREATININA - Cat. 335   1086 Determinações - Volume: 250 mL 

CREATININA - Cat. 335E   5430 Determinações - Volume: 1250 mL  

Programação válida a partir do Lote 0002  Validade: 08/12  
Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto, 
principalmente ao preparo do Reagente de Trabalho e sua estabilidade.  

Name :

 

CREATININA  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

CREA     
Mode :

 

Twopoint  Ref. male low :

 

* 

    

Ref. male high :

 

* 
Wavelength :

 

505 nm  Ref. female low :

 

* 
Units :

 

mg/dL  Ref. female high :

 

* 
Decimals :

 

2  Ref. ped. low :

 

* 
Low Conc. :

 

0.0 mg/dL  Ref. ped. high :

 

* 
High Conc. :

 

10.0 mg/dL  Control 1 :

 

* 
Calibrator Name :

 

 @     
Repeat :

 

*  Control 2 :

 

* 
Number :

 

*     
Concentration :

 

#  Control 3 :

 

* 
Interval :

 

*     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

MONO MODE       
Name :

 

CREATININA     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

230 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

243 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.600 
Sample    R. Abs. Deviation  3.000 

normal volume

 

:

 

23 µL  Reagent Blank :

 

Yes    
rerun volume

 

:

 

10 µL  Cal Low Limit :

 

* 

    

Cal. High Limit :

 

* 
Point one, two  32, 90 sec.  Factor :

         

DUAL MODE       
Name :

 

CREATININA     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

240 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

240 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.600 
Sample    R. Abs. Deviation  3.000 

normal volume

 

:

 

30 µL  Reagent Blank :

 

Yes    
rerun volume

 

:

 

10 µL  Cal Low Limit :

 

* 
R2 bottle :

 

5 mL  Cal. High Limit :

 

* 
normal volume

 

:

 

60 µL 3  Factor :

  

rerun volume

 

:

 

60 µL     
Predilution  No     
Point one, two  24, 77 sec.     

 

@ - Introduzido pelo usuário. 
# - Introduzir o valor do calibrador.  

Reagente de Trabalho: 
Ver Instruções de Uso do produto  Metodologia Cinética Colorimétrica de 2 Pontos. 
Preparar a quantidade necessária para um dia de trabalho.  

REVISÃO: 09/10 
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FERRITINA  - Cat. 477   176 Determinações - Volume: 45 mL 

FERRITINA  - Cat. 477E   352 Determinações - Volume: 90 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.   

Name :

 
FERRITINA  Prozone check :

 
No 

Abbr. Name :

 
@     

Mode :

 

Endpoint  Ref. male low :

 

20 µg/L 

    

Ref. male high :

 

250 µg/L 
Wavelength :

 

546 nm  Ref. female low :

 

20 µg/L 
Units :

 

µg/L  Ref. female high :

 

200 µg/L 
Decimals :

 

1  Ref. ped. low :

  

Low Conc. :

 

15 µg/L  Ref. ped. high :

  

High Conc. :

 

£  µg/L  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

 

2  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

6     
Concentration :

   

Control 3 :

 

@ 
Interval :

      

Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

DUAL MODE    STD 1  # 
Name :

 

FERRITINA  STD 2  # 
Sample blank :

 

No  STD 3  # 
R1 bottle :

 

25 mL  STD 4  # 
normal volume

 

:

 

165 µL  STD 5  # 
rerun volume

 

:

 

165 µL  STD 6  # 
Sample       

normal volume

 

:

 

8 µL  Low Absorbance :

 

- 0.050 
rerun volume

 

:

 

8 µL  High Absorbance :

 

3.000 
R2 bottle :

 

5 mL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.050 
normal volume

 

:

 

85 µL  R. Abs. H. Limit :

 

3.000 
rerun volume

 

:

 

85 µL  R.Abs.Deviation :

 

0.000 
Predilution  No  Reagent Blank :

 

Yes   § 
Slope Blank  No  Cal Low Limit :

  

Delay,  min time :

 

6.5 min  Cal. High Limit :

      

Factor :

 

1.00 

  

R1 = Tampão (3) 
R2 = Látex Ferritina (2) - Homogeneizado  

@ - Introduzido pelo usuário. 
§ - Calculado pelo analisador. 
£ - Inserir o valor do Padrão de concentração mais elevada.   

# - Para a calibração, utilizar as diluições do Padrão para se obter uma curva de calibração de 6 
pontos. (Ver Instruções de Uso). 
Utilizar solução salina 0,9% como STD 1 de concentração = 0 µg/L 
Utilizar as diluições do Padrão em ordem crescente de concentração.    

REVISÃO: 04/09 
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FERRO CROMAZUROL  PP - Cat. 437M  200 Determinações - Volume: 50 mL 

FERRO CROMAZUROL  PP - Cat. 437  400 Determinações - Volume: 100 mL 

FERRO CROMAZUROL  PP - Cat. 437E  800 Determinações - Volume: 200 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.   

Name :

 

FERRO  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

@     
Mode :

 

Endpoint  Ref. male low :

 

70 µg/dL 

    

Ref. male high :

 

155 µg/dL 
Wavelength :

 

620 nm  Ref. female low :

 

55 µg/dL 
Units :

 

µg/dL  Ref. female high :

 

140 µg/dL 
Decimals :

 

0  Ref. ped. low :

  

Low Conc. :

 

0 µg/dL  Ref. ped. high :

  

High Conc. :

 

500 µg/dL  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

 

3  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

1     
Concentration :

 

#  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

MONO MODE       
Name :

 

FERRO     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

250 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

250 µL  R. Abs. H. Limit :

 

3.000 
Sample       

normal volume

 

:

 

12 µL  Reagent Blank :

 

No 
rerun volume

 

:

 

12 µL  Cal Low Limit :

 

@ 

    

Cal. High Limit :

 

@ 

    

Factor :

 

§ 

       

Incubation time :

 

11.5 min     

         

@ - Introduzido pelo usuário. 
# - Introduzir o valor do calibrador. 
§ - Calculado pelo analisador.  

Para a calibração, usar Calibrador Protéico.  

REVISÃO: 07/04 
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FERRO  PP - Cat. 438M     Volume: 50 mL - 180 Determinações em DUAL MODE 

FERRO  PP - Cat. 438     Volume: 100 mL - 360 Determinações em DUAL MODE   

Programação válida a partir do Lote 1001  Validade: 04/12  

Orientações para a execução da metodologia (calibração e dosagem) 
1-Ler atentamente as Instruções de Uso do produto e Manual do equipamento quanto à programação, calibração e operação do 
mesmo. 
2-É importante testar os parâmetros da aplicação, utilizando controles de valores na faixa da linearidade do método.  

DUAL MODE: R1 = Tampão (2) do kit. Pronto para uso.        R2 = Ferrozina (3) do kit. Pronto para uso.  

Para calibração, usar Calibrador (1) do kit. Ver o seu preparo e estabilidade nas Instruções de Uso do produto. 
# - Inserir a concentração de ferro indicada no rótulo do frasco de Calibrador. 
& - Calculado pelo equipamento. 
@ - Parâmetro definido pelo usuário.  

Name FERRO Prozone check :

 

3.000 
Abbr. Name FE    
Mode Endpoint Ref. male low :

 

50   µg/dL 

  

Ref. male high :

 

150   µg/dL 
Wavelength 578 nm Ref. female low :

 

50   µg/dL 
Units µg/dL Ref. female high :

 

150   µg/dL 
Decimals 0 Ref. ped. low :

 

@ 
Low Conc. 0 µg/dL Ref. ped. high :

 

@ 
High Conc. 1000 µg/dL Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name Calibrador do kit #    
Repeat @ Control 2 :

 

@ 
Number 1    
Concentration # Control 3 :

 

@ 
Interval @    
Cut-off No Correlat. factor :

 

1.000 

  

Correlat. offset :

 

0.000 
DUAL MODE    

Name FERRO    
Sample blank No Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle 25 mL High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

220 µL R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

232 µL R. Abs. H. Limit :

 

0.300 
Sample     

normal volume

 

25 µL Reagent Blank :

 

Yes   (&) 
rerun volume

 

13 µL Cal Low Limit :

 

@ 
R2 Bottle 5 mL Cal. High Limit :

 

@ 
Normal Volume 50 µL Factor :

 

& 
Rerun Volume 50 µL    
Prediluition No    

     

Incubation time 6.5 min    

     

REVISÃO: 03/11  
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FOSFATASE ALCALINA - PP - Cat. 440M 120 Determinações  Volume: 30 mL 

FOSFATASE ALCALINA - PP - Cat. 440 240 Determinações  Volume: 60 mL   

Programação válida a partir do Lote 0007  Validade: 02/12  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto, 
principalmente ao preparo do Reagente de Trabalho e sua estabilidade.  

Name :

 

FOSFATASE ALCA  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

FAL     
Mode :

 

Kinetic  Ref. male low :

 

@ 

    

Ref. male high :

 

@ 
Wavelength :

 

405 nm  Ref. female low :

 

@ 
Units :

 

U/L  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

0  Ref. ped. low :

 

@ 
Low Conc. :

 

0 U/L  Ref. ped. high :

 

@ 
High Conc. :

 

1500 U/L  Control 1 :

  

Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

 

@  Control 2 :

  

Number :

 

@     
Concentration :

 

@  Control 3 :

  

Interval :

 

@     
Cut-off :

   

Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

MONO MODE       
Name :

 

FOSFATASE ALCA  Linearity limit :

 

10 % 
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

0.000 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

250 µL  R. Abs. L. Limit :

 

0.000 
rerun volume

 

:

 

253 µL  R. Abs. H. Limit :

 

1.200 
Sample    R.Abs.Deviation  3.000 

normal volume

 

:

 

5 µL  Reagent Blank :

 

Yes    
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal Low Limit :

      

Cal. High Limit :

  

Delay, min. time :

 

50, 186 sec.  Factor :

 

2764 

         

@ - Introduzido pelo usuário.   

Reagente de Trabalho: 
Ver Instruções de Uso do produto.  

REVISÃO: 03/11 
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FÓSFORO UV - PP - Cat. 412M  333 Determinações - Volume: 100 mL 

FÓSFORO UV - PP - Cat. 412  666 Determinações - Volume: 200 mL  

Programação válida a partir do Lote 1001  Validade: 08/12  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.  

Reagente = Molibdato (2) do kit. Pronto para uso.   

Para a calibração, usar Calibrador Gold Analisa Cat. 410. 
# - Introduzir o valor de concentração de fósforo indicado na tabela do Calibrador. 
§ - Calculado pelo analisador.  

@ - Introduzido pelo usuário.  

Atenção: Valores falsamente aumentados são obtidos quando se faz a dosagem após Glicose-PP  Cat. 434.  

TEST PARAMETER MONO / DUAL MODE 

 

37 C  

Name :

 

FOSFORO UV  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

@     
Mode :

 

Endpoint  Ref. male low :

 

@ 

    

Ref. male high :

 

@ 
Wavelength :

 

340 nm  Ref. female low :

 

@ 
Units :

 

mg/dL  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

2  Ref. ped. low :

 

@ 
Low Conc. :

 

0.00 mg/dL  Ref. ped. high :

 

@ 
High Conc. :

 

20.00 mg/dL  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

 

@  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

@     
Concentration :

 

#  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

@  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 mg/dL 

       

MONO MODE       
Name :

 

FOSFORO UV     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 Abs 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 Abs 
normal volume

 

:

 

300 µL  R. Abs. L. Limit :

 

0.000 Abs 
rerun volume

 

:

 

301 µL  R. Abs. H. Limit :

 

1.300 Abs 
Sample       

normal volume

 

:

 

3 µL  Reagent Blank :

 

Yes   (@) 
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal Low Limit :

 

@ 

    

Cal. High Limit :

 

@ 
Point one, two  11.5 min.  Factor :

 

§ 

        

REVISÃO: 01/12 



 
APLICAÇÕES GOLD ANALISA 
PARA O SELECTRA 2 

  
  Selectra 2 é marca registrada de seus proprietários.  

Gold Analisa Diagnóstica Ltda - Av. Nossa Senhora de Fátima, 2363 - Belo Horizonte - MG 
SAC  0800 703 1888  E-mail: goldanalisa@goldanalisa.com.br 

  
FR - TURBIDIMETRIA  - Cat. 472  125 Determinações - Volume: 50 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.   

Name :

 
FR  Prozone check :

 
No 

Abbr. Name :

 
@     

Mode :

 
Twopoint  Ref. male low :

 
0      UI/mL 

    

Ref. male high :

 

30    UI/mL 
Wavelength :

 

620 nm  Ref. female low :

 

0      UI/mL 
Units :

 

UI/mL  Ref. female high :

 

30    UI/mL 
Decimals :

 

1  Ref. ped. low :

  

Low Conc. :

 

2 UI/mL  Ref. ped. high :

  

High Conc. :

 

120 UI/mL  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

 

@  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

1     
Concentration :

 

#  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

DUAL MODE       
Name :

 

FR     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

320 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

240 µL  R. Abs. H. Limit :

 

3.000 
Sample    R. Abs. Deviation  2.000 

normal volume

 

:

 

4 µL  Reagent Blank :

 

Yes 
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal Low Limit :

 

@ 
R2 bottle :

 

5 mL  Cal. High Limit :

 

@ 
normal volume

 

:

 

80 µL  Factor :

 

§ 
rerun volume

 

:

 

60 µL     
Predilution  No     
Point one, two  -3, 120 sec.     

 

@ - Introduzido pelo usuário. 
# - Introduzir o valor do Padrão (utilizar a diluição 2 da curva de calibração). 
§ - Calculado pelo analisador.  

Para a calibração, usar o PADRÃO (1) do kit.  

Reagente 1: Tampão (3) 
Reagente 2: Látex FR (2)     

REVISÃO: 07/05 
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FR - TURBIDIMETRIA  - Cat. 472  166 Determinações - Volume: 50 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.   

Name :

 
FR  Prozone check :

 
No 

Abbr. Name :

 
@     

Mode :

 
Twopoint  Ref. male low :

 
0      UI/mL 

    

Ref. male high :

 

30    UI/mL 
Wavelength :

 

620 nm  Ref. female low :

 

0      UI/mL 
Units :

 

UI/mL  Ref. female high :

 

30    UI/mL 
Decimals :

 

1  Ref. ped. low :

  

Low Conc. :

 

0 UI/mL  Ref. ped. high :

  

High Conc. :

 

£ UI/mL  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

 

@  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

5     
Concentration :

 

#  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

DUAL MODE       
Name :

 

FR     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

240 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

200 µL  R. Abs. H. Limit :

 

3.000 
Sample    R. Abs. Deviation  2.000 

normal volume

 

:

 

3 µL  Reagent Blank :

 

Yes 
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal Low Limit :

 

@ 
R2 bottle :

 

5 mL  Cal. High Limit :

 

@ 
normal volume

 

:

 

60 µL  Factor :

 

§ 
rerun volume

 

:

 

50 µL     
Predilution  No     
Point one, two  -3, 120 sec.     

 

@ - Introduzido pelo usuário. 
# - Introduzir o valor do Padrão (1). 
§ - Calculado pelo analisador. 
£ - Inserir o valor do Padrão de concentração mais elevada.  

Para a calibração, preparar diluições do Padrão fornecido (Ver Instruções de Uso).  

Reagente 1: Tampão (3) 
Reagente 2: Látex FR (2)     

REVISÃO: 08/06 
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FRUTOSAMINA  PP - Cat. 462M  222 Determinações -  Volume: 50 mL 

FRUTOSAMINA  PP - Cat. 462   444 Determinações -  Volume: 100 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto, 
principalmente quanto à estabilidade dos reagentes.   

Name :

 

FRUTOSAMINA  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

@     
Mode :

 

Twopoint  Ref. male low :

 

2.0 mmol/L 

    

Ref. male high :

 

2.8 mmol/L 
Wavelength :

 

546 nm  Ref. female low :

 

2.0 mmol/L 
Units :

 

mmol/L  Ref. female high :

 

2.8 mmol/L 
Decimals :

 

2  Ref. ped. low :

  

Low Conc. :

 

0 mmol/L  Ref. ped. high :

  

High Conc. :

 

7.00 mmol/L  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

 

3  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

1     
Concentration :

 

#  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

MONO MODE       
Name :

 

FRUTOSAMINA     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

225 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

225 µL  R. Abs. H. Limit :

 

2.000 
Sample    R. Abs. Deviation  0.100 

normal volume

 

:

 

11 µL  Reagent Blank :

 

No 
rerun volume

 

:

 

5 µL  Cal Low Limit :

 

@ 

    

Cal. High Limit :

 

@ 
Point one, two  304, 422 sec.  Factor :

 

§ 

                

@ - Introduzido pelo usuário. 
# - Introduzir o valor do Padrão (1). Concentração impressa no rótulo do frasco 
§ - Calculado pelo analisador.  

Para a calibração, usar o PADRÃO (1) do kit.  

REVISÃO: 02/07 
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GAMA-GT  PP - Cat. 461M  125 Determinações - Volume: 30 mL.  

GAMA-GT  PP - Cat. 461  250 Determinações - Volume: 60 mL.  

Programação válida a partir do Lote 0007  Validade: 11/11  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto, 
principalmente ao preparo do Reagente de Trabalho e sua estabilidade.  

Name :

 

GAMA GT  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

GGT     
Mode :

 

Kinetic  Ref. male low :

 

@ 

    

Ref. male high :

 

@ 
Wavelength :

 

405 nm  Ref. female low :

 

@ 
Units :

 

U/L  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

1  Ref. ped. low :

 

@ 
Low Conc. :

 

0 U/L  Ref. ped. high :

 

@ 
High Conc. :

 

700 U/L  Control 1 :

  

Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

   

Control 2 :

  

Number :

      

Concentration :

   

Control 3 :

  

Interval :

      

Cut-off :

   

Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

MONO MODE       
Name :

 

GAMA GT  Linearity limit :

 

15 % 
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

240 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

249 µL  R. Abs. H. Limit :

 

1.000 
Sample    R.Abs.Deviation :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

12 µL  Reagent Blank :

 

Yes    
rerun volume

 

:

 

3 µL  Cal Low Limit :

      

Cal. High Limit :

  

Delay, min. time :

 

50, 186 sec.  Factor :

 

2550 

       

DUAL MODE       
Name :

 

GAMA GT  Linearity limit :

 

15 % 
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

240 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

240 µL  R. Abs. H. Limit :

 

1.000 
Sample    R.Abs.Deviation :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

15 µL  Reagent Blank :

 

Yes   
rerun volume

 

:

 

3 µL  Cal Low Limit :

  

R2 bottle :

 

5 mL  Cal. High Limit :

  

normal volume

 

:

 

60 µL  Factor :

 

2550 
rerun volume

 

:

 

60 µL     
Predilution  No     
Slope Blank  No     
Delay, min. time :

 

50, 186 sec.     

 

@ - Introduzido pelo usuário.  

Reagente de Trabalho: Ver Instruções de Uso do produto.  

REVISÃO: 12/10 
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GLICOSE - PP - Cat. 434   1666 Determinações - Volume: 500 mL 

GLICOSE - PP - Cat. 434SE  3332 Determinações - Volume: 1000 mL  

Programação válida a partir do Lote 1004  Validade: 04/12  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.  

Name :

 

GLICOSE  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

GLIC     
Mode :

 

Endpoint  Ref. male low :

 

@ 

    

Ref. male high :

 

@ 
Wavelength :

 

505 nm  Ref. female low :

 

@ 
Units :

 

mg/dL  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

0  Ref. ped. low :

  

Low Conc. :

 

0 mg/dL  Ref. ped. high :

  

High Conc. :

 

500 mg/dL  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

 

@  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

@     
Concentration :

 

#  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

DUAL MODE       
Name :

 

GLICOSE     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

300 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

301 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.300 
Sample       

normal volume

 

:

 

3 µL  Reagent Blank :

 

Yes   § 
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal Low Limit :

 

@ 
R2 Bottle  5 ml  Cal. High Limit :

 

@ 
Normal Volume  0 µL  Factor :

 

§ 
Rerun Volume  0 µL     
Prediluition  No     
Incubation time  4.5 min.     

       

MONO MODE       
Name :

 

GLICOSE     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

300 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

301 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.300 
Sample       

normal volume

 

:

 

3 µL  Reagent Blank :

 

Yes   § 
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal Low Limit :

 

@ 

    

Cal. High Limit :

 

@ 

    

Factor :

 

§ 

       

Incubation Time :

 

11.5 min     

        

@ - Introduzido pelo usuário. 
# - Introduzir o valor do calibrador. 
§ - Calculado pelo analisador.  

REVISÃO: 06/11 
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HDL DIRETO  PP - Cat. 400  200 Determinações -  Volume: 80 mL em DUAL MODE  

Programação válida a partir do Lote 0016  Validade: 03/12  

Orientações para a execução da metodologia (calibração e dosagem) 
1-Ler atentamente as Instruções de Uso do produto e Manual do equipamento quanto à programação, calibração e operação do 
mesmo. 
2-É importante testar os parâmetros da aplicação, utilizando controles de valores na faixa da linearidade do método.  

DUAL MODE: R1 = Tampão 1 do kit. Pronto para uso.        R2 = Tampão 2 do kit. Pronto para uso.  

Para calibração, usar Calibrador (3) do kit. Ver o seu preparo e estabilidade nas Instruções de Uso do produto. 
# - Inserir a concentração de colesterol HDL indicada no rótulo do frasco de Calibrador. 
& - Calculado pelo equipamento. 
@ - Parâmetro definido pelo usuário.  

Name :

 

HDL DIRETO  Prozone check :

 

 Max. Abs. 
Abbr. Name :

 

HDL     
Mode :

 

Endpoint  Ref. male low :

 

@ 

    

Ref. male high :

 

@ 
Wavelength :

 

546 nm  Ref. female low :

 

@ 
Units :

 

mg/dL  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

0  Ref. ped. low :

 

@ 
Low Conc. :

 

0 mg/dL  Ref. ped. high :

 

@ 
High Conc. :

 

200 mg/dL  Control 1 :

  

Calibrator Name :

 

Calibrador do kit     
Repeat :

 

@  Control 2 :

  

Number :

 

@     
Concentration :

 

#  Control 3 :

  

Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 
DUAL MODE     

Name :

 

HDL     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 Abs 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 Abs 
normal volume

 

:

 

300 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 Abs 
rerun volume

 

:

 

301 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.300 
Sample    R.Abs.Deviation :

  

normal volume

 

:

 

3 µL  Reagent Blank :

 

Yes (&) 
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal Low Limit :

 

@ 
R2 bottle :

 

25 mL  Cal. High Limit :

 

@ 
normal volume

 

:

 

100 µL  Factor :

 

& 
rerun volume

 

:

 

100 µL     

       

Predilution  No     
Incubation Time  6.5 min     
Linearity Limit       

 

REVISÃO: 03/11 
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HbA1C - TURBIDIMETRIA - Cat. 405  181 Determinações.  

Programação válida a partir do Lote 10173  Validade: 07/12  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.   

Preparo do Hemolisado  Ver Instruções de Uso do produto. 
Atenção: Não hemolisar os Padrões.  

Dosagem da Hb Total = Reagent 1: utilizar Tampão (2)  

Name :

 

HB  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

@     
Mode :

 

Endpoint  Ref. male low :

      

Ref. male high :

  

Wavelength :

 

578 nm  Ref. female low :

  

Units :

 

mmol/L  Ref. female high :

  

Decimals :

 

1  Ref. ped. low :

  

Low Conc. :

   

Ref. ped. high :

  

High Conc. :

   

Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

Padrão       
Repeat :

 

2  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

1     
Concentration :

 

#  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

DUAL MODE       
Name :

 

HB  Low Absorbance :

 

- 0.100 
Sample blank :

 

No  High Absorbance :

 

3.000 
R1 bottle :

 

25 mL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
normal volume

 

:

 

220 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.300 
rerun volume

 

:

 

220 µL  Substrate Depletion :

 

3.000 
Sample       

normal volume

 

:

 

30 µL  Reagent Blank :

 

Yes 
rerun volume

 

:

 

10 µL  Cal Low Limit :

 

@ 

    

Cal. High Limit :

 

@ 
Predilution  No  Factor :

  

Slope Blank  No     
Incubation time :

 

4.5 min     

         

@ - Introduzido pelo usuário. 
# - Verificar a concentração de Hb Total no rótulo do Padrão.  

Utilizar solução salina para o Branco de Reagente.  

Continua... 
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Dosagem da HbA1C= Reagent 1: utilizar Anticorpo (3) 

                                        Reagent 2: utilizar Aglutinante (4)  

Name :

 
HbA1C  Prozone check :

 
No 

Abbr. Name :

 
@     

Mode :

 
Twopoint  Ref. male low :

 
@ 

    
Ref. male high :

 
@ 

Wavelength :

 
340 nm  Ref. female low :

 
@ 

Units :

 

mmol/L  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

2  Ref. ped. low :

 

@ 
Low Conc. :

   

Ref. ped. high :

 

@ 
High Conc. :

   

Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

      

Repeat :

 

2  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

6     
Concentration :

 

@  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. Factor :

 

1.000 

    

Correlat. Offset :

 

0.000 

       

DUAL MODE       
Name :

 

HbA1C     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

220 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

220 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.300 
Sample    Substrate Depletion :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

8 µL     
rerun volume

 

:

 

4 µL  Reagent Blank :

 

No 
R2 bottle :

 

5 mL  Cal Low Limit :

  

normal volume

 

:

 

40 µL  Cal. High Limit :

  

rerun volume

 

:

 

40 µL  Factor :

  

Predilution  No     
Slope Blank  No     

       

Point one, two :

 

- 3  ,   236 sec     

 

@ - Introduzido pelo usuário.   

# CAL-1: Utilizar solução salina (0.000 mmol/L) 
Calibradores CAL-2  -  CAL-6: Preparar diluições do Padrão que acompanha o produto (ver Instruções de Uso). 
Utilizar as diluições do Padrão em ordem crescente de concentração.  

Cálculo da Concentração de Hemoglobina Glicada da Amostra 
% HbA1C - IFCC (mmol/mol) = HbA1C (mmol/L) x 1000 
                                                         HbT (mmol/L) 
Para obter os valores rastreáveis ao método de referência descrito pelo US National Glycohemoglobin Standartization 
Program (NGSP) aplicar a seguinte fórmula: 
%HbA1C-NGSP = 0,0915 x HbA1C-IFCC (mmol/mol) + 2,15.   

REVISÃO: 08/11  
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LDL DIRETO  PP - Cat. 401  200 Determinações -  Volume: 80 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.  

Name :

 
LDL DIRETO  Prozone check :

 
No 

Abbr. Name :

 
@     

Mode :

 
Twopoint  Ref. male low :

 
@ 

    
Ref. male high :

 
@ 

Wavelength :

 

546 nm  Ref. female low :

 

@ 
Units :

 

mg/dL  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

0  Ref. ped. low :

 

@ 
Low Conc. :

 

0 mg/dL  Ref. ped. high :

 

@ 
High Conc. :

 

990 mg/dL  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

 

@  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

@     
Concentration :

 

#  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 
DUAL MODE       
Name :

 

LDL DIRETO     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 Abs 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 Abs 
normal volume

 

:

 

297 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 Abs 
rerun volume

 

:

 

297 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.500 
Sample    R.Abs.Deviation :

 

0.100 
normal volume

 

:

 

3 µL  Reagent Blank :

 

Yes 
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal Low Limit :

 

@ 
R2 bottle :

 

5 mL  Cal. High Limit :

 

@ 
normal volume

 

:

 

100 µL  Factor :

 

372.708 
rerun volume

 

:

 

100 µL     

       

Predilution  No     
Point one, two  -3, 236 sec     

  

@ - Introduzido pelo usuário. 
# - Introduzir o valor do Calibrador   

Para calibração, usar o Calibrador que acompanha o produto.   

DUAL MODE: 
R1 = Tampão 1 
R2 = Tampão 2   

REVISÃO: 03/05 
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LDH UV - PP 
Cat. 457M Volume: 30 mL - MONO MODE: 120 Determinações / DUAL MODE: 100 determinações  
Cat. 457 Volume: 60 mL - MONO MODE: 240 Determinações /  DUAL MODE: 200 determinações   

Programação válida a partir do Lote 0004  Validade: 11/11 
Orientações para a execução da metodologia (calibração e dosagem) 
1-Ler atentamente as Instruções de Uso do produto e Manual do equipamento quanto à programação, calibração e operação do 
mesmo. 
2-É importante testar os parâmetros da aplicação, utilizando controles de valores na faixa da linearidade do método.  

MONO MODE 
R1 = Reagente = Reagente de Trabalho: Ver o seu preparo e estabilidade nas Instruções de Uso do produto.  

DUAL MODE: R1 = Coenzima (1) do kit. Pronto para uso.        R2 = Substrato (2) do kit. Pronto para uso.  

Para calibração, usar Calibrador Gold Analisa  Cat.  410 ou Fator (-8095). 
# - Inserir a concentração de desidrogenase láctica (LDH) indicada na Tabela do Calibrador ou Fator (-8095). 
& - Calculado pelo equipamento. 
@ - Parâmetro definido pelo usuário.  

Name :

 

LDH UV  Prozone check :

 

No 
Abbr. Name :

 

LDH     
Mode :

 

Kinetic  Ref. male low :

 

@ 

    

Ref. male high :

 

@ 
Wavelength :

 

340 nm  Ref. female low :

 

@ 
Units :

 

U/L  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

0  Ref. ped. low :

 

@ 
Low Conc. :

 

0 U/L  Ref. ped. high :

 

@ 
High Conc. :

 

1800 U/L  Control 1 :

  

Calibrator Name :

      

Repeat :

   

Control 2 :

  

Number :

      

Concentration :

   

Control 3 :

  

Interval :

      

Cut-off :

   

Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

MONO MODE     
Name :

 

LDH UV  Linearity limit :

 

10 % 
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

0.300 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

250 µL  R. Abs. L. Limit :

 

0.700 
rerun volume

 

:

 

253 µL  R. Abs. H. Limit :

 

2.000 
Sample    R.Abs.Deviation :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

5 µL  Reagent Blank :

 

Yes (&) 
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal Low Limit :

      

Cal. High Limit :

  

Delay, min. time :

 

50, 186 sec.  Factor :

 

# 

       

DUAL MODE     
Name :

 

LDH UV  Linearity limit :

 

10 % 
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

0.300 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

240 µL  R. Abs. L. Limit :

 

0.700 
rerun volume

 

:

 

240 µL  R. Abs. H. Limit :

 

2.000 
Sample    R.Abs.Deviation :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

6 µL  Reagent Blank :

 

Yes (&) 
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal Low Limit :

  

R2 bottle :

 

5 mL  Cal. High Limit :

  

normal volume

 

:

 

60 µL  Factor :

 

# 
rerun volume

 

:

 

60 µL     
Predilution  No     
Slope Blank  No     
Delay, min. time :

 

50, 186 sec.     

 

REVISÃO: 03/11  
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LIPASE DIRETA  Cat. 409  136 Determinações  Volume: 48 mL.   

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.  

Name :

 
LIPASE  Prozone check :

 
No 

Abbr. Name :

 
LIP     

Mode :

 
Twopoint  Ref. male low :

 
@ 

    
Ref. male high :

 
@ 

Wavelength :

 
578  Ref. female low :

 
@ 

Units :

 

U/L  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

1  Ref. ped. low :

 

@ 
Low Conc. :

 

3.0 U/L  Ref. ped. high :

 

@ 
High Conc. :

 

300 U/L  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

 

@  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

@     
Concentration :

   

Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

DUAL MODE       
Name :

 

LIP     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance  -0.100 abs 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance  3.000 ABS 
normal volume

 

:

 

220 µL  R. ABS L. Limit  -0.100 ABS 
rerun volume

 

:

 

220 µL  R. ABS H. Limit  3.000 ABS 
Sample       

normal volume

 

:

 

4 µL  Reagente Blank  Yes (#) 
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal. Low Limit  @ 
R2 Bottle  25 ml  Cal. High Limit  @ 
Normal Volume  110 µL     
Rerun Volume  110 µL  Factor  # 

       

Prediluition  No     

       

Incubation Time  103, 130 sec     

 

@ - Introduzido pelo usuário. 
§ - Calculado pelo analisador.   

DUAL MODE: 
R1 = Tampão (1) 
R2 = Substrato (2)  

Atenção: sugere-se realizar o teste da Lipase em separado da rotina devido à contaminação cruzada com outras 
dosagens.    

REVISÃO: 03/11 
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MAGNÉSIO  PP - Cat. 450  666 Determinações - Volume: 200 mL  

Programação válida a partir do Lote 0005  Validade: 06/12  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.  

Name :

 
MAGNESIO  Prozone check :

 
No 

Abbr. Name :

 

Mg     
Mode :

 

Endpoint  Ref. male low :

 

@ 

    

Ref. male high :

 

@ 
Wavelength :

 

505 nm  Ref. female low :

 

@ 
Units :

 

mg/dL  Ref. female high :

 

@ 
Decimals :

 

2  Ref. ped. low :

  

Low Conc. :

 

0 mg/dL  Ref. ped. high :

  

High Conc. :

 

4.5 mg/dL  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

 

@  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

@     
Concentration :

 

#  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

DUAL MODE       
Name :

 

MAGNESIO     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

300 µL  R. Abs. L. Limit :

 

0.100 
rerun volume

 

:

 

301 µL  R. Abs. H. Limit :

 

1.000 
Sample       

normal volume

 

:

 

3 µL  Reagent Blank :

 

Yes   § 
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal Low Limit :

 

@ 
R2 Bottle  5 ml  Cal. High Limit :

 

@ 
Normal Volume  0 µL  Factor :

 

§ 
Rerun Volume  0 µL     
Prediluition  No     
Incubation  4.5 min     

       

MONO MODE       
Name :

 

MAGNESIO     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

300 µL  R. Abs. L. Limit :

 

0.100 
rerun volume

 

:

 

301 µL  R. Abs. H. Limit :

 

1.000 
Sample       

normal volume

 

:

 

3 µL  Reagent Blank :

 

Yes   § 
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal Low Limit :

 

@ 

    

Cal. High Limit :

 

@ 

    

Factor :

 

§ 

       

Incubation time :

 

11.5 min     

 

@ - Introduzido pelo usuário. 
# - Introduzir o valor do calibrador Gold Analisa Cat. 410. 
§ - Calculado pelo analisador.  

Para a calibração, usar CALIBRADOR ou PADRÃO (1) do kit.  

Reagente: Reagente de Trabalho preparado segundo Instruções de Uso do produto. 
REVISÃO: 03/11 
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MICROALBUMINÚRIA - Cat. 470 166 Determinações - Volume: 50 mL 

MICROALBUMINÚRIA - Cat. 470E 333 Determinações - Volume: 100 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.  

Name :

 
ALBUMINA (U)  Prozone check :

 
No 

Abbr. Name :

 
@     

Mode :

 

Twopoint  Ref. male low :

 

0 mg/L 

    

Ref. male high :

 

15 mg/L 
Wavelength :

 

546 nm  Ref. female low :

 

0 mg/L 
Units :

 

mg/L  Ref. female high :

 

15 mg/L 
Decimals :

 

0  Ref. ped. low :

  

Low Conc. :

 

0.9 mg/L  Ref. ped. high :

  

High Conc. :

 

130 mg/L  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

 

3  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

1     
Concentration :

 

#  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

MONO MODE       
Name :

 

ALBUMINA (U)     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

300 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

300 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.900 
Sample    R. Abs. Deviation :

 

0.200 
normal volume

 

:

 

2 µL  Reagent Blank :

 

Yes    
rerun volume

 

:

 

1 µL  Cal Low Limit :

 

@ 

    

Cal. High Limit :

 

@ 

    

Factor :

 

§ 

       

Point one, two :

 

12, 110 sec     

         

@ - Introduzido pelo usuário. 
# - Introduzir o valor do Padrão (1). 
§ - Calculado pelo analisador.  

Para a calibração, usar o PADRÃO (1) do kit.  

Reagente de Trabalho: Ver Instruções de Uso do Produto.    

REVISÃO: 07/05 
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PCR-AS - TURBIDIMETRIA  - Cat. 474M  222 Determinações - Volume: 50 mL 

PCR-AS - TURBIDIMETRIA  - Cat. 474   444 Determinações - Volume: 100 mL  

Antes da execução da metodologia, é importante uma leitura atenciosa das Instruções de Uso do produto.  

Name :

 
PCR-AS  Prozone check :

 
No 

Abbr. Name :

 
@     

Mode :

 

Twopoint  Ref. male low :

 

0 mg/L 

    

Ref. male high :

 

5 mg/L 
Wavelength :

 

546 nm  Ref. female low :

 

0 mg/L 
Units :

 

mg/L  Ref. female high :

 

5 mg/L 
Decimals :

 

1  Ref. ped. low :

  

Low Conc. :

 

0 mg/L  Ref. ped. high :

  

High Conc. :

 

15 mg/L  Control 1 :

 

@ 
Calibrator Name :

 

@     
Repeat :

 

3  Control 2 :

 

@ 
Number :

 

1     
Concentration :

 

#  Control 3 :

 

@ 
Interval :

 

@     
Cut-off :

 

No  Correlat. factor :

 

1.000 

    

Correlat. offset :

 

0.000 

       

MONO MODE       
Name :

 

PCR-AS     
Sample blank :

 

No  Low Absorbance :

 

- 0.100 
R1 bottle :

 

25 mL  High Absorbance :

 

3.000 
normal volume

 

:

 

225 µL  R. Abs. L. Limit :

 

- 0.100 
rerun volume

 

:

 

225 µL  R. Abs. H. Limit :

 

0.900 
Sample    R. Abs. Deviation :

 

2.000 
normal volume

 

:

 

3 µL  Reagent Blank :

 

Yes    
rerun volume

 

:

 

2 µL  Cal Low Limit :

 

@ 

    

Cal. High Limit :

 

@ 

    

Factor :

 

§ 

       

Point one, two :

 

12, 304 sec     

         

@ - Introduzido pelo usuário. 
# - Introduzir o valor do Padrão (1). 
§ - Calculado pelo analisador.  

Para a calibração, usar o PADRÃO (1) do kit (utilizar a diluição 2 da curva de calibração). 
Pode-se também utilizar as diluições do Padrão para se obter uma curva de calibração de 5 
pontos. (Ver Instruções de Uso).   

Reagente de Trabalho: Ver Instruções de Uso do Produto.    

REVISÃO: 07/05 



 
APLICAÇÕES GOLD ANA LISA 
PARA O SELECTRA 2 

  
  Selectra 2 é marca registrada de seus proprietários.  

Gold Analisa Diagnóstica Ltda - Av. Nossa Senhora de Fátima, 2363 - Belo Horizonte - MG 
SAC  0800 703 1888  E-mail: goldanalisa@goldanalisa.com.br 

 


